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Forside

 
Prioritet Romfnr. Romnavn RFP status Kommentar

1 09.01.004 Laboratorium, CT Standard Inkl. manøverrom. Kun plassering av BIP-utstyr.
1 09.01.040 Generell røntgen Standard Inkl. manøverrom. Kun plassering av BIP-utstyr.
1 09.02.007 Laboratorium, PCI Standard Inkl. manøverrom. Kun plassering av BIP-utstyr.
1 09.02.024 Laboratorium, Pacemaker Standard Inkl. manøverrom. Kun plassering av BIP-utstyr.
1 09.01.065 Laboratorium, intervensjon Standard Inkl. manøverrom og 09.01.072 Forberedelse, 

intervensjon Kun plassering av BIP-utstyr.
1 09.01.053 Laboratorium, gjennomlysning Standard Inkl. manøverrom. Kun plassering av BIP-utstyr.
1 09.01.028 Forberedelse, MR SRMAL inkl. nisjer for stikkestol
1 09.01.072 Forberedelse, intervensjon SRMAL Inngår i skjema for 09.01.065
2 09.02.002 Arbeidsrom, anestesi Unik
1 09.01.087 Møte, demonstrasjon Standard Standardrom, men bør avledes.
2 09.02.003 og 

09.02.001
Granskning/arbeidsrom PCI Standard

1 09.01.037 Multifunksjonslab Standard Standardrom, men bør avledes.
1 09.01.019 Laboratorium, MR Standard
2 09.01.088 Lager, kontrast Standard Kun utstyrsliste
2 09.02.013 Pause (PCI) Standard Standardrom, men må avledes pga. areal. Kun 

utstyrsliste

Bildediagnostikk i akuttmottaket
09.01.001 Laboratorium, CT (nr. 1 i akutt) Avledet
09.01.038 Generell røntgen (i akutt) Standard
09.01.125 Laboratorium, CT (nr. 2 i akutt) Avledet

Medvirkningsgruppe: Bildediagnostikk



80.04.143
Trapperom
(0.0 m²)

09.01.035Laboratorium, MR(40.0 m²)

09.01.033
Teknikk, MR, fremtidig areal

(10.0 m²)

09.01.021Teknikk, MR(10.0 m²)

09.01.097WC, HC, besøkende(5.0 m²)

09.01.018Laboratorium, MR(40.0 m²)

OmkledningOmkledning

Omkledning

09.01.028Forberedelse, MR(28.0 m²)

09.01.024Manøverrom(18.0 m²)

09.01.025Manøverrom(18.0 m²)

09.01.026Manøverrom(18.0 m²)

09.01.094WC, HC, pasient(5.0 m²)

Omkledning

Omkledning

09.01.034
Manøverrom
(12.0 m²)09.01.022Teknikk, MR(10.0 m²)

09.01.019Laboratorium, MR(40.0 m²)

U
F-
EL

 G
r.2

09.01.089
Lager, rent
(15.0 m²)

09.01.088Lager, kontrast(15.0 m²) 09.01.020
Laboratorium, MR

(40.0 m²)

09.01.032
Granskning, MR, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.091Lager, utstyr(15.0 m²)

09.01.087Møte, demonstrasjon(50.0 m²)
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4
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ss
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T
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0 
m
²)

09.01.027
Venteplass, MR

(10.0 m²)

UF-EL

Sjakt

93.03.243
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.100WC, HC, HC, personal(5.0 m²)

Sjakt

09.01.008Teknikk, CT(8.0 m²)

09.01.064
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

09.01.004Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.003Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.011Manøverrom(18.0 m²)

09.01.099WC, HC, pasient(5.0 m²)

09.01.007Teknikk, CT(8.0 m²)

09.01.006Teknikk, CT(8.0 m²)

99.99.006
IA, Disp.

O
m
kl
ed
ni
ng

O
m
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ed
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ng

09.01.013
Granskning, CT, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.012Manøverrom(12.0 m²)

09.01.002Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.070
Teknikk, intervensjon

(8.0 m²)

09.01.066
Manøverrom
(18.0 m²)

U
F-
EL

 G
r.2

09.01.068
Granskning, intervensjon, 4

plasser
(24.0 m²)

09.01.075
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

09
.0
2.
00
4

Ko
nt
or
, 2
 p
er
so
ne
r

(1
2.
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m
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09.01.081Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.085Pause, stort(45.0 m²)

09.01.077Arbeidsrom, tverrfaglig(18.0 m²)

09.01.067
Manøverrom
(18.0 m²)

09.01.065
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

09.01.069
Teknikk, intervensjon

(8.0 m²)

09.01.106WC, HC, HC, personal(5.0 m²)

09.01.101WC, pasient(2.0 m²)

09.01.095
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)
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.0
2.
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1
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0 
m
²)

09.02.024
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)
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09.02.027
Manøverrom
(12.0 m²)

09.02.029
Teknikk
(10.0 m²)

WC

UF-EL Gr.2
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Sjakt
Sjakt

Sjakt

WC

04.01.334
Lager, rene skop

(10.0 m²)

04.01.174
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

Sjakt

04.01.041
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.079
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

UF-EL

04.01.275
Arbeidsrom, tverrfaglig stort

(24.0 m²)

04.01.316
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.01.205
Lager, tøy
(2.0 m²)

04.01.338
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.237
WC, personal

(2.0 m²)

80.07.006
AGV-rom
(0.0 m²) 13.10.011

Miljøstasjon, avfall
(10.0 m²)

94.02.111
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.006
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.007
Isolat, kontaktsmitte

undersøkelse
(16.0 m²)

04.01.184
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.185
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.298
Forrom, kontaktsmitte

(4.0 m²)
04.01.299

Forrom, kontaktsmitte
(4.0 m²)

93.03.006
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

80.04.021
Trapperom
(0.0 m²)

04.01.032
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.018
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.027
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.021
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.280
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.017
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.016
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.015
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.014
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.02.131
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.02.124
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.02.169
Lager, rent, lite

(2.0 m²)

04.02.132
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.01.190
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

04.01.230
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

(12.0 m²)UF-EL Gr.2

04.01.100
Hvileplasser
(40.0 m²)

04.01.288
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uro-/hysteroskopi

(25.0 m²)

04.01.213
Lager, rene skop

(17.0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
04.01.108

Lager, rene skop
(15.0 m²)

04.01.104
Desinfeksjon
(9.0 m²)

04.01.283
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.107
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

93.03.074
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.109
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.110
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.095
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.094
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)04.01.293

WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.103
WC, HC, personal

(5.0 m²)

04.01.216
Lager, urene skop

(8.0 m²)

04.01.111
Pause
(25.0 m²)

93.03.075
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.076
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

94.03.005
UF-EL Gr.2

04.01.093
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(30.0 m²)

04.01.278
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.105
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.01.106
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

93.03.490
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.123
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.01.281
Isolat, luftsmitte

undersøkelse bronkoskopi
(35.0 m²)

04.01.090
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
bronkoskopi
(30.0 m²)

04.01.116
Venteplass, desentralt

(7.0 m²)

04.02.136
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

93.03.077
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

04.01.279
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
endoskopi
(25.0 m²)

04.01.289
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.290
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.335
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.296
Bad, luftsmitte

(6.0 m²)

04.01.297
Sluse, luftsmitte

(5.0 m²)

04.01.054
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.137
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.138
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.05.216
Heis, uren
(0.0 m²)

80.05.217
Heis, uren
(0.0 m²)

94.02.110
UF-EL
(0.0 m²)

04.01.114
Venteplass, desentralt

(30.0 m²)

80.02.006
Korridor
(0.0 m²)

04.01.274
Venteplass, sentralt

(35.0 m²)

Heis

Heis

80.04.020
Trapperom
(0.0 m²)

13.10.010
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

AGV-rom

UF-EL

Sjakt

09.01.093
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

W
C

W
C

11.03.001
Arbeidsrom, lager

(47.0 m²)

11.03.005
Publikumsutsalg

(131.0 m²)

11.03.006
Samtale
(12.0 m²)

11.03.004
Kontor
(24.0 m²)

11.03.002
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

11.03.009
Pause
(15.0 m²)

13.06.007
Vaktsentral, arbeidsplass, 2

personer
(35.0 m²)

13.13.001
Resepsjon, vestibyle

(30.0 m²)

13.13.003
WC, personal

(2.0 m²)

13.13.008
Venteplass
(50.0 m²)94.02.085

UF-EL
(0.0 m²)

?

93.03.601
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.019
Kantine, besøkende

(140.0 m²)

13.12.018
Salgsområde
(115.0 m²)

13.12.017
Kjøkken, kantine

(55.0 m²)

13.12.014
Lager, tørrmat
(20.0 m²)

13.12.021
Oppvask
(40.0 m²)

13.13.006
Oppstillingsplass,

forflytningshjelpemidler
(20.0 m²)

13.12.005
Lager, varevogner

(10.0 m²)

93.03.026
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.020
Lager, kjøl
(30.0 m²)

13.12.004
Avfall

(10.0 m²)

13.12.007
Renhold
(4.0 m²)

13.12.006
Lager, frys
(10.0 m²)

95.03.031
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²) 80.07.037
Sengeautomat

(0.0 m²)

93.03.088
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

13.12.022
Kafé

(30.0 m²)

13.12.001
Kiosk

(50.0 m²)

13.12.002
Lager, kiosk
(20.0 m²)

13.13.015
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.016
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.017
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.010
Forrom, wc
(12.0 m²)

13.13.011
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.012
WC, besøkende

(2.0 m²)

13.13.013
WC, besøkende

(2.0 m²)

12.01.016
Bad, HC, pasient

(5.0 m²)

94.02.019
UF-EL
(0.0 m²)13.01.007

Sykehuskirke
(30.0 m²)

93.03.097
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

10.02.008
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.015
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.013
Prøvetaking
(10.0 m²)

10.02.022
Prøvetaking
(15.0 m²)
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13.02.005
Bad, personal

(5.0 m²)

13.02.041
WC, personal

(2.0 m²)

04.02.112
WC, personal

(2.0 m²)

04.02.110
Lager, utstyr
(15.0 m²)

04.02.104
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

04.02.117
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

04.02.100
Dagplass, medisin

(15.0 m²)

04.02.105
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

10.03.006
Laboratorium, PNA, lite

(4.0 m²)

04.02.107
Tekjøkken, pasient

(5.0 m²)

04.01.028
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.02.119
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.02.116
Undersøkelse og

behandling, samtale
(16.0 m²)

04.02.115
Arbeidsstasjon, indre sone

liten
(12.0 m²)

04.02.103
Dagplass, medisin, 3

plasser
(30.0 m²)

04.02.102
Arbeidsstasjon, ytre sone

(6.0 m²)

04.02.113
WC, personal

(2.0 m²)

04.02.156
Legemidler
(2.0 m²)

04.02.121
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.02.111
Venteplass
(6.0 m²)

04.02.122
WC, besøkende

(2.0 m²)

93.03.092
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

94.02.044
UF-EL
(0.0 m²)

Sengeautomat

Teknisk rom, KR, IKT

Sjakt

04.01.318
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.02.106
Desinfeksjon
(8.0 m²)

04.02.109
Lager, rent
(15.0 m²)

HeisHeis

AGV-rom

13.07.018
Renhold
(4.0 m²)

04.01.075
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.072
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

09.01.080Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.083Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.082
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.02.157
Farmasitun, sammenstilling

(30.0 m²)

Heis Heis
Heis

Trapperom

13.10.014
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

AGV-rom

04.02.165
Farmasitun, lager

(15.0 m²)

04.02.164
Farmasitun, tilberedning

(15.0 m²)

Sjakt

UF-EL

80.05.155
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.156
Heis, Seng
(0.0 m²)

13.03.008
Verksted, medisinsk

teknologi
(30.0 m²)

09.01.053
Laboratorium,
gjennomlysning

(40.0 m²)

09.01.056
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

(30.0 m²)

HeisHeis

Sjakt

15.01.013
Smågrupperom

(25.0 m²)

Sjakt

09.02.006
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.014
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

UF-EL Gr.2

09.01.092
Lager, utstyr
(15.0 m²)

04.01.282
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

09.02.008
Lager

(13.0 m²)

09.02.002
Arbeidsrom, anestesi

(16.0 m²)

Sjakt

Heis Heis

UF-EL

04.01.295
WC, pasient
(2.0 m²)

UF-EL Gr.2

U
F-
EL

 G
r.2

09.02.013
Pause
(15.0 m²)

09.02.028
Teknikk
(10.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.026
Manøverrom
(18.0 m²)

09.02.010
Manøverrom
(18.0 m²)

09.02.007
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.012
Manøverrom
(12.0 m²)

09.02.011
Manøverrom
(18.0 m²)

09.02.005
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

UF-EL Gr.2

09.02.015
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

09.02.016
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

UF-EL Gr.2

04.01.284
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.285
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.286
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

04.01.287
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
uroskopi
(25.0 m²)

09.01.037
Laboratorium, generell

røntgen
(50.0 m²)

09.01.086
Desinfeksjon
(8.0 m²)

09.01.090
Lager, rent
(15.0 m²)

09.01.046
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.045
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.054
Granskning,

gjennomlysning, 4 plasser
(24.0 m²)

09.01.052
Laboratorium,
gjennomlysning

(40.0 m²)UF-EL

Sjakt

09.01.107
Teknikk, gjennomlysning

(4.0 m²)

09
.0
1.
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8
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(4
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 m
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UF-EL Gr.2

UF-EL Gr.2

09.01.098
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

09.01.055
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.063
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.109
Legemidler
(2.0 m²)

09.01.096
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

WCWC

93.03.078
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)09.01.043

Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.044
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.078
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

09.01.062
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.059
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.061
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.073
Ekspedisjon
(16.0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT

09.01.047
Granskning, generell
røntgen, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.010Manøverrom(18.0 m²)

09.01.023
Teknikk, MR
(10.0 m²)

Omkledning

09.01.074
Venteplass
(18.0 m²)

09.01.079
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

14.01.009
Grupperom, stort

(25.0 m²)

04.01.294
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.292
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.291
WC, pasient
(2.0 m²)

93.03.082
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.085
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

80.06.045
Korridor, Kjøkken/Kantine

(0.0 m²)

Av
fa
lls
sj
ak
t

UF-EL Gr.2

U
F-
EL

 G
r.2

U
F-
EL

 G
r.2

80.07.136
Rørpost

04.02.128
Observasjonsplass, 7

plasser
(74.0 m²)

09.01.114
Venteplass
(10.0 m²)

09.01.115
Granskning, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.116Nisje(1.0 m²)

09.01.117Nisje(1.0 m²)

04.01.315
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.01.035
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.083
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.173
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
(20.0 m²)

04.01.269
Pause
(30.0 m²)

04.01.056
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.313
Stillerom, lite
(2.0 m²)

04.01.325
WC, personal

(2.0 m²)

04.01.092
Undersøkelse og

behandling, mikroskopi og
farging
(8.0 m²)

04.02.137
Observasjonsplass, 7

plasser
(70.0 m²)

04.01.215
Lager, rent
(15.0 m²)

04.01.337
WC, pasient
(2.0 m²)

04.01.267
Pause
(30.0 m²)

04.01.102
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
ERCP

(56.0 m²)

04
.0
1.
33
3

Te
kn
ik
k,
 E
R
C
P

(4
.0
 m
²)

04.01.266
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.004
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.046
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.040
Undersøkelse og

behandling
(16.0 m²)

04.01.336
WC, besøkende

(2.0 m²)

04.01.091
Undersøkelse og

behandling, spesialrom
pusteprøver, blodprøver

(16.0 m²)

04.01.328
Lager, urene skop

(5.0 m²)

04.01.263
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

04.01.330
Venteplass, sentralt

(15.0 m²)

04.02.166
Dagplass, medisin, 2

plasser
(20.0 m²)

04.02.101
Dagplass, medisin

(15.0 m²)

04.02.118
Dagplass, medisin, 5

plasser
(50.0 m²)

04.02.120
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

04.01.229
WC, personal

(2.0 m²)

09.02.035
Lager, utstyr
(16.0 m²)

Kirurgisk håndvaskKirurgisk håndvaskOppstillingsplass

04.02.162
Stillerom, lite
(2.0 m²)
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Omkledning

Omkledning
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Oppstillingsplass, seng

Oppstillingsplass, seng
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W
C

W
C

Sjakt
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RP08

Heis

Kirurgisk håndvask

09.02.033
Forrom
(4.0 m²)

WC
2.0 m²

Kirurgisk håndvask

09.01.xx1
Pause
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Ø
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: As indicated
Dato:      09.05.23

09.01-09.02 -  Bildediagnostikk

Nye Aker



04.01.274
Venteplass, sentralt

(35.0 m²)

09
.0
1.
00
2

La
bo
ra
to
riu
m
, C

T
(4
0.
0 
m
²)

09.01.003Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.004Laboratorium, CT(40.0 m²)

09.01.006Teknikk, CT(8.0 m²)

09.01.007Teknikk, CT(8.0 m²)

09.01.008Teknikk, CT(8.0 m²)

09
.0
1.
01
0

M
an
øv
er
ro
m

(1
8.
0 
m
²)

09
.0
1.
01
1

M
an
øv
er
ro
m

(1
8.
0 
m
²)

09.01.012Manøverrom(12.0 m²)

09.01.013
Granskning, CT, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.014
Venteplass, CT

(10.0 m²)
09.01.015Omkledning, CT(2.0 m²)

09.01.016Omkledning, CT(2.0 m²)

09.01.018Laboratorium, MR(40.0 m²)

09.01.019Laboratorium, MR(40.0 m²)

09.01.020
Laboratorium, MR

(40.0 m²)

09.01.021Teknikk, MR(10.0 m²)

09.01.022Teknikk, MR(10.0 m²)

09.01.023
Teknikk, MR
(10.0 m²)

09.01.024Manøverrom(18.0 m²)09.01.025Manøverrom(18.0 m²)

09.01.026Manøverrom(18.0 m²)

09.01.027
Venteplass, MR

(10.0 m²)

09.01.028Forberedelse, MR(28.0 m²)

09.01.029Omkledning, MR(2.0 m²)

09.01.030Omkledning, MR(2.0 m²)

09.01.031Omkledning, MR(2.0 m²)

09.01.032
Granskning, MR, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.033
Teknikk, MR, fremtidig areal

(10.0 m²)

09.01.034
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.035Laboratorium, MR(40.0 m²)

09.01.036
Omkledning, MR

(2.0 m²)

09.01.039
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.040
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.041
Laboratorium, generell

røntgen
(30.0 m²)

09.01.043
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.044
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.045
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.047
Granskning, generell
røntgen, 4 plasser

(24.0 m²)

09.01.052
Laboratorium,
gjennomlysning

(40.0 m²)

09.01.053
Laboratorium,
gjennomlysning

(40.0 m²)

09.01.054
Granskning,

gjennomlysning, 4 plasser
(24.0 m²)

09.01.055
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.056
Manøverrom
(12.0 m²)

09.01.058
Omkledning,

gjennomlysning
(2.0 m²)

09.01.059
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.061
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.062
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.063
Laboratorium, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.064
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

09.01.065
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

09.01.066
Manøverrom
(18.0 m²)

09.01.067
Manøverrom
(18.0 m²)

09.01.068
Granskning, intervensjon, 4

plasser
(24.0 m²)

09.01.069
Teknikk, intervensjon

(8.0 m²)

09.01.070
Teknikk, intervensjon

(8.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

(30.0 m²)

09.01.073
Ekspedisjon
(16.0 m²)

09.01.074
Venteplass
(18.0 m²)

09.01.075
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

09.01.077Arbeidsrom, tverrfaglig(18.0 m²)

09.01.078
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)

09.01.079
Kontor, 1 person

(9.0 m²)

09.01.080Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.081Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.083Kontor, 2 personer(12.0 m²)

09.01.085Pause, stort(45.0 m²)

09.01.086
Desinfeksjon
(8.0 m²)

09.01.087Møte, demonstrasjon(50.0 m²)

09.01.088Lager, kontrast(15.0 m²)

09.01.089
Lager, rent
(15.0 m²)

09.01.090
Lager, rent
(15.0 m²)

09.01.091Lager, utstyr(15.0 m²)

09.01.092
Lager, utstyr
(15.0 m²)

09.01.093
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.01.094WC, HC, pasient(5.0 m²)

09.01.095
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.01.096
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.01.097
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.01.098
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

09.01.099WC, HC, pasient(5.0 m²)

09.01.100WC, HC, HC, personal(5.0 m²)

09
.0
1.
10
1

W
C
, p
as
ie
nt

(2
.0
 m
²)

09.01.102
WC, besøkende

(2.0 m²)

09.01.103
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.104
WC, personal

(2.0 m²)

09.01.105
WC, besøkende

(2.0 m²)

09.01.106WC, HC, HC, personal(5.0 m²)

09.01.107
Teknikk, gjennomlysning

(4.0 m²)

09
.0
1.
10
8

Te
kn
ik
k,
 g
je
nn
om

ly
sn
in
g

(4
.0
 m
²)

09
.0
2.
00
1

Ar
be
id
sr
om

, t
ve
rrf
ag
lig

(1
8.
0 
m
²) 09.02.002

Arbeidsrom, anestesi
(16.0 m²)

09
.0
2.
00
3

G
ra
ns
kn
in
g,
 2
 p
la
ss
er

(1
2.
0 
m
²)

09
.0
2.
00
4

Ko
nt
or
, 2
 p
er
so
ne
r

(1
2.
0 
m
²)

09.02.005
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.006
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.007
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09
.0
2.
01
0

M
an
øv
er
ro
m

(1
8.
0 
m
²)

09
.0
2.
01
1

M
an
øv
er
ro
m

(1
8.
0 
m
²)

09
.0
2.
01
2

M
an
øv
er
ro
m

(1
2.
0 
m
²)

09.02.013
Pause
(15.0 m²)

09.02.014
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

09.02.015
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

09.02.016
Teknikk, PCI
(10.0 m²)

09.02.018WC, HC, personal(5.0 m²)

09.02.019
WC, besøkende

(2.0 m²)

09.02.020
WC, personal

(2.0 m²)

09.02.021WC, personal(2.0 m²)

13.07.018
Renhold
(4.0 m²)

13.13.021
WC, besøkende

(2.0 m²)

80.04.014
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.015Trapperom(0.0 m²)

80.04.016Trapperom(0.0 m²)

80.04.017
Trapperom
(0.0 m²)

80.04.020
Trapperom
(0.0 m²)

80.05.005
Heis, Akutt
(0.0 m²)

80.05.006
Heis, Akutt
(0.0 m²)

80.05.093
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.094
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.095
Heis, Person
(0.0 m²)

80.05.214
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.05.215
Heis, Seng
(0.0 m²)

80.03.060
Forrom, akuttheis

(0.0 m²)

93.03.078
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.079
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.081
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.083
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.093Sjakt, VVS(0.0 m²)

93.03.094
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93.03.098Sjakt, VVS(0.0 m²)

94.02.017
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.043
UF-EL
(0.0 m²)

94.02.086
UF-EL
(0.0 m²)

95.03.030
Teknisk rom, KR, IKT

(0.0 m²)

80.07.017
AGV-rom
(0.0 m²)

80.07.081
Avfallssjakt
(0.0 m²)

09.01.109
Legemidler
(2.0 m²)

80.06.089
Korridor, Bildediagnostikk

(0.0 m²)

80
.0
6.
09
0

Ko
rri
do
r, 
Bi
ld
ed
ia
gn
os
tik
k

(0
.0
 m
²)

13.10.014
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

09.02.024
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09
.0
2.
02
6

M
an
øv
er
ro
m

(1
8.
0 
m
²)

09.02.027
Manøverrom
(12.0 m²)

93.03.021
Sjakt, VVS
(0.0 m²)

93
.0
3.
10
1

Sj
ak
t, 
VV

S
(0
.0
 m
²)

80
.0
6.
04
6

Ko
rri
do
r, 
Bi
ld
ed
ia
gn
os
tik
k

(0
.0
 m
²)

09.01.112Omkledning, MR(2.0 m²)

09.01.113Omkledning, MR(2.0 m²)

80
.0
6.
04
2

Ko
rri
do
r, 
Bi
ld
ed
ia
gn
os
tik
k

(0
.0
 m
²)

13.10.010
Miljøstasjon, avfall

(10.0 m²)

94.03.007UF-EL Gr.2

94.03.008
UF-EL Gr.2

94.03.009UF-EL Gr.2

94
.0
3.
01
2

U
F-
EL

 G
r.2

94
.0
3.
01
3

U
F-
EL

 G
r.2

94.03.010
UF-EL Gr.2

94.03.011
UF-EL Gr.2

94.03.015
UF-EL Gr.2

94.03.016
UF-EL Gr.2

94.03.017
UF-EL Gr.2

94
.0
3.
01
9

U
F-
EL

 G
r.2

94.03.014
UF-EL Gr.2

04.02.120
WC, HC, besøkende

(5.0 m²)

09.02.028
Teknikk
(10.0 m²)09.02.029

Teknikk
(10.0 m²)

99.99.006
IA, Disp.

09.01.114
Venteplass
(10.0 m²)

09.01.115
Granskning, ultralyd

(24.0 m²)

09.01.116Nisje(1.0 m²)

09.01.117Nisje(1.0 m²)

80.07.111
Rørpost

09.01.118
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

09.01.119
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

09
.0
1.
12
0

O
pp
st
illi
ng
sp
la
ss
, s
en
g

(2
.0
 m
²)

09.01.122
Omkledning, MR

(2.0 m²)

09.01.123Omkledning, MR(2.0 m²)

09.01.121Oppstillingsplass, seng(2.0 m²)

09.02.030
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

09.02.033
Forrom
(4.0 m²)

80.06.254
Korridor

09.01.124Oppstillingsplass,akuttutstyr(2.0 m²)

04.01.330
Venteplass, sentralt

(15.0 m²)

80.06.253
Korridor, Poliklinikk

94.03.024UF-EL Gr.2

80.06.289
Korridor, Bildediagnostikk

80.06.287
Korridor, Bildediagnostikk

09
.0
1.
13
2

O
pp
st
illi
ng
sp
la
ss
, s
en
g

(2
.0
 m
²)

09.01.133Oppstillingsplass, seng(2.0 m²)

09
.0
1.
13
1

O
pp
st
illi
ng
sp
la
ss
, s
en
g

(2
.0
 m
²)

09
.0
1.
13
4

O
pp
st
illi
ng
sp
la
ss
, s
en
g

(2
.0
 m
²)

09
.0
1.
13
0

O
pp
st
illi
ng
sp
la
ss
, s
en
g

(2
.0
 m
²)

09.01.129Oppstillingsplass, seng(2.0 m²)

99.99.005
IA, Disp.

09.01.135
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

80.06.323
Korridor, Bildediagnostikk

99
.9
9.
03
5

IA
, D

is
p.

80.06.338
Korridor, Bildediagnostikk

80.03.111
Forrom, wc

80.07.151
AGV-rom

09.01.xx1
Pause

09.01.136WC, personal(2.0 m²)

94.01.148
Teknisk sjakt, Strømskinner

80.06.396
Korridor, Poliklinikk
dagbehandling

09.02.035
Lager, utstyr
(16.0 m²)

09.02.008
Lager

(13.0 m²)

09.02.031
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)
94.03.018
UF-EL Gr.2

09.02.034
Oppstillingsplass,

akuttutstyr
(2.0 m²)

09.02.032
Kirurgisk håndvask

(2.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

09.01.082
Kontor, 2 personer

(12.0 m²)

04.01.244
Ekspedisjon
(15.0 m²)

09.01.037
Laboratorium, generell

røntgen
(50.0 m²)

09.01.046
Manøverrom
(12.0 m²)

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 200
Dato:      09.05.2023

09.01 -  Bildediagnostikk

Nye Aker



09.01.004
Laboratorium, CT

(40.0 m²)
09.01.008

Teknikk, CT
(8.0 m²)

09.01.121
Oppstillingsplass, seng

(2.0 m²)

09.01.010
Manøverrom

(18.0 m²)
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7
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[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi
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Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel
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Anestesiapparat
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C
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.004_01 -  Laboratorium, CT (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.004_02 -  Laboratorium, CT (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23

Laboratorium, CT 09.01.004



Avklaringspunkter til rom

09.01.004 LABORATORIUM CT

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? 
2 Er møblering i rom plassert hensiktsmessig?



09.01.040
Laboratorium, generell røntgen

(30.0 m²)

09.01.045
Manøverrom

(12.0 m²)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.040 -  Laboratorium, generell røntgen

Nye AkerDato:      05/09/23

Laboratorium, generell røntgen 09.01.040



Avklaringspunkter til rom

09.01.040 LABORATORIUM, GENERELL RØNTGEN

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr/innredning hensiktsmessig plassert for å ivareta god 

arbeidsflyt?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? 



09.02.007
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.010
Manøverrom

(18.0 m²)

09.02.015
Teknikk, PCI

(10.0 m²)

94.03.016
UF-EL Gr.2

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel
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[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel
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[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett
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[037.004.02]
Blyskjerm, takhengt

[012.037]
Anestesiapparat

[015.005]
Operasjonsbord

[012.031]
Infusjonsrack

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.007_01 -  Laboratorium, PCI (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.02.007_02 -  Laboratorium, PCI (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23

Laboratorium PCI 09.02.007



Avklaringspunkter til rom

09.02.007 LABORATORIUM, PCI

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
2 Hvilken funksjon skal røntgenapparatet ha?



09.02.024
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.027
Manøverrom

(12.0 m²)

[012.028]
Defibrillator

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[FBB.001.01]
Tavle, whiteboard b=1205 h=1005

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

[011.026]
Konsoll

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[FXB.002]
Stativ, hansker, hovedartikkel
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Blyskjerm, takhengt

[012.037]
Anestesiapparat

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett
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[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[031.021]
Anestesivogn

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[FBA.041.16]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1900

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.024 -  Laboratorium, Pacemaker

Nye AkerDato:      05/09/23

Laboratorium, Pacemaker 09.02.024



Avklaringspunkter til rom

09.02.024 LABORATORIUM, PACEMAKER

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr/innredning hensiktsmessig plassert for å ivareta god 

arbeidsflyt?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
3 Hvilken funksjon skal røntgenapparatet ha?



09.01.065
Laboratorium, intervensjon

(60.0 m²)

09.01.072
Forberedelse, intervensjon

(30.0 m²)

09.01.067
Manøverrom

(18.0 m²)
09.01.135

Kirurgisk håndvask
(2.0 m²)

[031.021]
Anestesivogn

[042.001]
Varmeskap

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[FBA.041.17]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[011.026]
Konsoll

[FBA.041.19]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=3000

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[017.001.03]
Pasientovervåking, nivå 3 - avansert

[F
SH

.0
01

.0
7]

H
øy

sk
ap

, k
as

se
-b

ak
ke

 d
=6

50
 b

=4
57

 h
=2

10
0,

 u
te

n 
dø

r
[G

XZ
.0

03
]

D
is

pe
ns

er
, p

ap
ir

[061.001.05]
Trillebord, 50 x 70 x 85 cm ( BXDXH)
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Sekkestativ, 4 hjul
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Stativ, hansker, hovedartikkel

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel
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Defibrillator
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[011.004.01]
Intervensjon, perifer

[037.004.02]
Blyskjerm, takhengt

[061.003]
Modulbord

[FBA.041.15]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=1800

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=900 tett dør

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[011.025.02]
Kontrastinjektor, takhengt

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.065+09.01.072_01 -  Laboratorium, intervensjon (side 1
av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.065+09.01.072_02 -  Laboratorium, intervensjon (side 2
av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23

Laboratorium, intervensjon 09.01.065



Avklaringspunkter til rom

09.01.065 LABORATORIUM, INTERVENSJON

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr/innredning hensiktsmessig plassert for å ivareta god 

arbeidsflyt?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
3 Er det ønskelig med takhengt eller gulvstående system? 



Avklaringspunkter til rom

09.01.072 FORBEREDELSE, INTERVENSJON

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr/innredning hensiktsmessig plassert for å ivareta god 

arbeidsflyt?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?

3 Skal det innledes anestesi på rommet?
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09.01.098
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

09.01.053
Laboratorium, gjennomlysning

(40.0 m²)

09.01.056
Manøverrom

(12.0 m²)

09.01.058
Omkledning, gjennomlysning

(2.0 m²)

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[011.026]
Konsoll

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard
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[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[031.027.02.01]
Prosedyrevogn, somatikk

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.002]
Servant, universelt utformet

[NXZ.002]
Toalett universelt utformet - Hovedartikkel

[NXZ.010]
Toalettgarnityr

[FXC.001.01]
Støttehåndtak toalett, vegghengt
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[015.006.02]
Oppheng, tak, monitor, 20-30"

[012.037]
Anestesiapparat

[037.004.01]
Blyskjerm, mobil

[031.021]
Anestesivogn

[037.004.02]
Blyskjerm, takhengt

[011.005]
Gjennomlysning

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[KSA.002]
Veggskinne, hovedartikkel

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[FHZ.007]
Trådkurv vegghengt

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel
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[042.001]
Varmeskap

[FTZ.001.04]
Speil veggfast, b=800 h=1000

[FBA.041.17]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650 b=2400
[FBC.003.01]
Arbeidsbenk m/ bein med kum, rustfri d=650 b=1600

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.053_01 -  Laboratorium, gjennomlysning (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.053_02 -  Laboratorium, gjennomlysning (side 2 av 2)
Copy 1

Nye AkerDato:      05/09/23

Laboratorium, gjennomlysning 09.01.053



Avklaringspunkter til rom

09.01.053 LABORATORIUM, GJENNOMLYSNING

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? Bør C-buen plasseres på yttervegg?
2 Er utstyret i rommet hensiktsmessig plassert i forhold til 

bevegelsen av C-buen?
3 Er WC hensiktsmessig plassert i forhold til rommet?
4 Er møblering i rom plassert hensiktsmessig?



09.01.028
Forberedelse, MR

(28.0 m²)

09.01.116
Nisje

(1.0 m²)

09.01.117
Nisje

(1.0 m²)
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.028 -  Forberedelse, MR

Nye AkerDato:      05/09/23

Forberedelse MR, 09.01.028



Avklaringspunkter til rom

09.01.028 FORBEREDELSE, MR

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
2 Er møblering i rom plassert hensiktsmessig?



09.02.002
Arbeidsrom, anestesi

(16.0 m²)

94.03.019
UF-EL Gr.2

[031.021]
Anestesivogn

[GSA.001.02]
Skap kassebakke mobil, d=494 b=662
h=1803

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.01]
Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.002 -  Arbeidsrom, anestesi

Nye AkerDato:      05/09/23

Arbeidsrom, anestesi 09.02.002



Avklaringspunkter til rom

09.02.002 ARBEIDSROM, ANESTESI

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er beskrivelsen riktig i henhold til planlagt akrivitet i rommet?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



09.01.087
Møte, demonstrasjon

(50.0 m²)

[092.002]
Smarttavle med tavlefangstkamera
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[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[G
BA

.0
05

.0
1]

Bo
rd

, m
øt

e 
d=

10
00

 b
=1

80
0 

h=
70

0
[G

PZ
.0

01
.0

1]
St

ol
, m

øt
e

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.087 -  Møte, demonstrasjon

Nye AkerDato:      05/09/23

Møte, demonstrasjon 09.01.087



Avklaringspunkter til rom

09.01.087 MØTE, DEMONSTRASJON

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
2 Er møblering i rom plassert hensiktsmessig?



09.02.003
Granskning, 2 plasser

(12.0 m²)

09.02.001
Arbeidsrom, tverrfaglig

(18.0 m²)
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[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[GBA.006.27]
Arbeidsbord hev/senk vinkel,
granskning
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[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel
[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400 FORELØPIG TEGNING

Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.001+09.02.003 -  Granskning/arbeidsrom PCI

Nye AkerDato:      05/09/23

Granskning og Arbeidsrom 09.02.001+09.02.003



Avklaringspunkter til rom

09.02.001 GRANSKNING OG 09.02.003 ARBEIDSROM

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Kan disse rommene slås sammen til ett arbeidsrom?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



09.01.037
Laboratorium, generell røntgen

(50.0 m²)

09.01.046
Manøverrom

(12.0 m²)

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[061.001]
Trillebord, rustfritt stål

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[KSA.001.01]
Takskinne, forheng

[FXB.003]
Knagg, hovedartikkel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[011.035]
Røntgen, veggbucky

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[KKD.001]
Sykeromskanal

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel
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[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[FBA.041.15]
Benkeplate, høytrykkslaminat d=650
b=1800
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Servant forprosjekt

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel
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[011.026]
Konsoll

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt
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FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.037_01 -  Multifunksjonslab (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.037_02 -  Multifunksjonslab (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23

Multifunksjonslab 09.01.037



Avklaringspunkter til rom

09.01.037 LABORATORIUM, GENERELL RØNTGEN (MULTIFUNKSJONSLAB)

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr/innredning hensiktsmessig plassert for å ivareta god 

arbeidsflyt?
2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?



09.01.025
Manøverrom

(18.0 m²)

09.01.019
Laboratorium, MR

(40.0 m²)

09.01.094
WC, HC, pasient

(5.0 m²)

09.01.030
O

m
kledning, M

R
(2.0 m

²)

09.01.112
O

m
kledning, M

R
(2.0 m

²)

80.06.290
Korridor, Bildediagnostikk

80.06.041
Korridor, Bildediagnostikk

(0.0 m²)

94.03.007
UF-EL Gr.2

09.01.022
Teknikk, MR

(10.0 m²)

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[FO
Z.001.02]

Sittebenk, garderobe d=320 b=1100
h=430
[FTZ.001]
Speil veggfast, hovedartikkel

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[FSA.061.02]
Verdiskap vegghengt d=200 b=310
h=200

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.002]
Servant, universelt utformet

[FXC.001.01]
Støttehåndtak toalett, vegghengt

[NXZ.010]
Toalettgarnityr

[NXZ.002]
Toalett universelt utformet -
Hovedartikkel

[FOZ.001.02]
Sittebenk, garderobe d=320 b=1100
h=430

[FHZ.007]
Trådkurv vegghengt

[011.038]
MR-kompatibel innredning

[031.045]
Tralle, MR-kompatibel

[011.025.03]
Kontrastinjektor, MR-kompatibel

[GPZ.001.09]
Stol, besøk MR kompatibel

[017.001.04]
Pasientovervåking, M

R
-kom

patibel

[011.026]
Konsoll

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[011.022.01]
Teknisk kabinett, M

R
 1.5T

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.019_01 -  Laboratorium, MR (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23

Pl
an

ut
sn

itt
 0

9.
01

.0
19

 L
ab

or
at

or
iu

m
, M

R



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.01.019_02 -  Laboratorium, MR (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      05/09/23

Laboratorium, MR 09.01.019



Avklaringspunkter til rom

09.01.019 Laboratorium MR inkl. manøverrom

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
2 Er det behov for 1,5 eller 3T MR?
3 Er møblering i rom plassert hensiktsmessig?



Avklaringspunkter til rom

09.01.088 Lager, kontrast

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
2 Er det behov for skap, traller eller hyller for kontrastvæske i dette 

rommet?



Avklaringspunkter til rom

09.02.013 Pause

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Hvilken type innredning ønsker man i dette rommet? Innredningen i utstyrslisten er hentet fra et 

standardrom med større areal, det er derfor 
ikke plass til både sofa og spisebord i dette 
rommet. Hvilken type innredning ønsker 
man? Hvor stort tekjøkken har man behov 

2 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 
rommet? 



09.01.001
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

09.01.127
Manøverrom

(18.0 m²)

[031.021]
Anestesivogn

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[061.003]
Modulbord

[031.020]
Akuttvogn med skuffer

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[011.025.02]
Kontrastinjektor, takhengt

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[011.002]
CT

[012.037]
Anestesiapparat

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[FBC.003.05]
Arbeidsbenk på ben med kum og skap
d=650 b=1600 h=900 laminat

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[011.026]
Konsoll

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.001 (1) -  Laboratorium CT (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 09.01.001 (2) -  Laboratorium, CT (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23



Avklaringspunkter til rom

09.01.001 LABORATORIUM CT (NR. 1 AKUTT)

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet? 
2 Er møblering i rom plassert hensiktsmessig?
3 Er det behov for innredning ift akuttfunksjoner utover 

standardrommet?



09.01.038
Laboratorium, generell røntgen

(30.0 m²)

09.01.009
Manøverrom

(12.0 m²)

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[KKD.001]
Sykeromskanal

[KSA.002.01]
Veggskinne, utstyr

[011.006]
Røntgen, konvensjonell

[GPZ.004]
Arbeidsstol, hovedartikkel

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[FBB.001.01]
Tavle, whiteboard b=1205 h=1005

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600[090.005.01.1]

Skjerm, PC, standard, 24"

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

[011.026]
Konsoll

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.038 (1) -  Laboratorium, generell røntgen (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 09.01.038 (2) -  Laboratorium, generell røntgen (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23



Avklaringspunkter til rom

09.01.038 GENERELL RØNTGEN (AKUTT)

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
2 Er det behov for veggbucky



09.01.042
Manøverrom

(18.0 m²)

09.01.125
Laboratorium, CT

(55.0 m²)

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[091.003]
Pakke, PC radiograf standard

[011.026]
Konsoll

[FBC.003.02]
Arbeidsbenk m/ bein med kum, corian
d=650 b=1600

[011.002]
CT

[011.025.02]
Kontrastinjektor, takhengt

[GPZ.001.04]
Stol, besøk u/armlene, stablebar

[FXB.003.01]
Knagg, dobbel

[NYZ.001]
Servant forprosjekt

[NYZ.008]
Servantmiljø hovedartikkel

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[012.037]
Anestesiapparat

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[031.021]
Anestesivogn

[061.003]
Modulbord

[031.020]
Akuttvogn med skuffer

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.01.125 (1) -  Laboratorium, CT (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Mål: 09.01.125 (2) -  Laboratorium, CT (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      09.05.23



Avklaringspunkter til rom

09.01.125 LABORATORIUM, CT (NR. 2 AKUTT)

Avklaringen gjelder Artikkelnummer / utstyr Kommentar / annet Svar fra OUS
1 Er utstyr i rommet tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i 

rommet?
2 Er det behov for innredning ift akuttfunksjoner utover 

standardrommet?
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