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Målet med møtet er å få avklaret om utstyr i rommene er 
tilstrekkelig for å ivareta flyten og funksjonen i rommet, samt om 
utstyret er hensiktsmessig plassert i forhold til arbeidsprosessene 
i rommet.

Implementerte endringer etter møte F2 og etterfølgende 
tilbakemeldinger fra Gruppe I:

Lamell J1 – Gjennomlysning, Multifunksjonslab og 
Ultralydslaboratorier

Lager i vest er flyttet opp langs korridor og delt i to mindre 
lager; utstyr og væske. Radiografer er flytter lenger mot vest 
slik at en tverrkorridor er etablert.

Lamell 2 – Ankomstområde med ekspedisjon, MR voksne og MR 
barn

Rokade av rom rundt ekspedisjonsskranke og venteareal er 
implementert.
Behov av flere omkledningsbåser før inngang til 
sikkerhetsnivå 3 er ivaretatt. (Forberedelsesrom smitte-MR 
er utgått.)
Arbeidsrom mellom manøverrom til MR 1 og 2 er etablert.
Manøverrom til MR 4 er utvidet med 2 m2.
MR 5 er vridd slik at den står vinklerett mot manøverrom.
Forberedelse anestesi til MR 5 og 6 er beholdt i sør, grunnet 
layouthinder i nord.
Nærhetskrav mellom manøverrom og Gruppe 2-rom har 
utløst flytt av disse små el-rom til rett utenfor MR-laber.
Ønske om dør mellom MR4 og manøverrom er ikke 
implementert. Er antydet med svak rød stipling. Dør tar plass 
fra arbeidsareal og må vurderes på ny.

Lamell 3 – CT
Rom for punksjonscytologi er foreslått plassert i det areal 
hvor dagslyset var for lille for kontorarbeidsplass. Rommet 
får samme arealstørrelse som det oppe ved UL.
Rom for Kontorarbeidsplass 2 personer er flyttet opp og inn 
ved siden av ekspedisjon, hvor det er tilstrekkelig med 
dagslys for faste arbeidsplasser.
Stikkerom er etablert i tidligere rom for legemiddel.

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal 
slik det er programmert innenfor arealrammen for å ivareta 
rommet funksjon.

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal 
slik det er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det 
prosjekterte arealet kan derfor avvike noe fra programmert areal, 
men skal fortsatt ivareta rommets funksjon.

Rom 09.01.003_a Laboratorium - Plan CT intervensjon
Rom 09.01.003_b Laboratorium - 3D CT intervensjon
Rom 09.01.013_a Laboratorium - Plan Multifunksjon
Rom 09.01.013_b Laboratorium - 3D Multifunksjon
Rom 09.01.055_a Forberedelse - Plan Bildediagnostikk
Rom 09.01.055_b Forberedelse - 3D Bildediagnostikk
Rom 09.01.056_a Forberedelse - Plan MR voksne
Rom 09.01.056_b Forberedelse - 3D MR voksne
Rom 09.01.092 Ekspedisjon Bildediagnostikk MR voksne
Rom 09.01.109 Lager Utstyr, UL og Gjennomlysning
Rom 09.01.110 Lager Utstyr, MR
Rom 09.01.122 Legemidler - bytt funksjon til stikkerom Stikkerom, CT
Rom 09.01.137 Undersøkelse Punksjonscytologi
Rom 09.01.138 Undersøkelse Punksjonscytologi



Oversiktstegning medvirkningsmøte F3

Rom som er behandlet i medvirkning tidligere og avklaret

Rom som har vært behandlet tidligere og som behandles 
videre eller ønskes endelig avklaring og bekreftelse på

Rom som ikke tidligere har vært behandlet

Manøverrom
09.01.025
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Ekspedisjon
09.01.092
18,6 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.005
MR
39,9 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.019
3 plasser
18,2 m²  / (18 m²)

Forberedelse
09.01.058
anestesi
27,8 m²  / (25 m²)

Granskning
09.01.034
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Venteplass
09.01.066
11,7 m²  / (20 m²)

Granskning
09.01.037
4 plasser
25,4 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.015
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.016
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

Kontor
09.01.113
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Kontor
09.01.114
2 personer
12,5 m²  / (12 m²)

Pause
09.01.094
stort
46,8 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.098
demonstrasjon
38,5 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.096
demonstrasjon
39,7 m²  / (40 m²)

Kontor
09.01.116
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Kontor
09.01.115
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
09.01.104
tverrfaglig
18,6 m²  / (18 m²)

Granskning
09.01.042
4 plasser
25,1 m²  / (24 m²)

Granskning
09.01.039
4 plasser
23,7 m²  / (24 m²)

Lager
09.01.106
forbruksvarer
14,3 m²  / (15 m²)

Lager
09.01.105
rent
14,7 m²  / (15 m²)

Avfall
13.10.012
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.032
8,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.033
9,1 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.035
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.038
8,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.686
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.687
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.688
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.689
VVS
12,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.690
VVS
14,0 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.174
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.173
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.112
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.175
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.176
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.692
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.169
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.170
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.114
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.177
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.178
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.115
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.171
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.356
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.116
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.179
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.228
70,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.695
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.181
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.117
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.696
VVS
6,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.118
17,6 m²  / (0 m²)

Laboratorium
09.01.003
CT
48,6 m²  / (48 m²)

Renhold
13.07.021
4,1 m²  / (4 m²)

Arbeidsrom
09.01.099
tverrfaglig
18,4 m²  / (18 m²)

Desinfeksjon
09.01.112
8,7 m²  / (8 m²)

WC
09.01.074
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
09.01.075
HC
5,4 m²  / (5 m²)

WC
09.01.076
HC
5,5 m²  / (5 m²)

WC
09.01.087
HC
5,3 m²  / (5 m²)

WC
09.01.089
1,7 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.685
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.065
18,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.035
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.035
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Heis 05
80.05.184
person
7,8 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.031
4,5 m²  / (4 m²)

Sjakt
93.03.699
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.896
VVS
6,7 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.003
stort
24,6 m²  / (25 m²)

Grupperom
15.02.004
24,9 m²  / (25 m²)

Lager
09.01.109
utstyr
5,1 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.800
VVS
12,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.585
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.028
4 plasser
24,2 m²  / (24 m²)

Teknikk
09.01.051
MR
14,6 m²  / (10 m²)

Laboratorium
09.01.009
MR
45,3 m²  / (40 m²)

Laboratorium
09.01.010
MR
41,7 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.022
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.023
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.026
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.002
CT
48,2 m²  / (48 m²)

Laboratorium
09.01.001
CT
48,5 m²  / (48 m²)

Manøverrom
09.01.029
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Manøverrom
09.01.024
3 plasser
18,4 m²  / (18 m²)

Omkledning
09.01.064
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.062
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

WC
09.01.078
1,5 m²  / (2 m²)

Laboratorium
09.01.014
gjennomlysning
44,6 m²  / (50 m²)

Teknikk
09.01.048
MR
13,9 m²  / (10 m²)

Teknikk
09.01.050
MR
15,1 m²  / (10 m²)

Manøverrom
09.01.020
3 plasser
18,5 m²  / (18 m²)

WC
09.01.079
3,8 m²  / (2 m²)

Granskning
09.01.035
4 plasser
27,4 m²  / (24 m²)

Omkledning
09.01.060
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.063
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.068
17,0 m²  / (20 m²)

Lager
09.01.110
utstyr
14,5 m²  / (20 m²)

WC
09.01.086
HC
1,5 m²  / (5 m²)

WC
09.01.081
2,1 m²  / (2 m²)

Manøverrom
09.01.021
3 plasser
18,5 m²  / (18 m²)

Teknikk
09.01.047
MR
19,8 m²  / (10 m²)

WC
09.01.082
2,1 m²  / (2 m²)

WC
09.01.085
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.070
19,6 m²  / (20 m²)

WC
09.01.090
1,9 m²  / (2 m²)

Verksted
13.03.030
medisinsk teknologi
27,9 m²  / (30 m²)

Heis 11
80.05.251
person
7,8 m²  / (0 m²)

Venteplass
09.01.069
6,8 m²  / (20 m²)

Granskning
09.01.040
4 plasser
27,9 m²  / (24 m²)

Korridor
80.06.087
58,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.517
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Legemidler
09.01.121
3,4 m²  / (3 m²)

Omkledning
09.01.061
pasienter
2,2 m²  / (2 m²)

WC
09.01.073
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Arbeidsrom
09.01.100
tverrfaglig
18,7 m²  / (18 m²)

Møte
09.01.097
demonstrasjon
42,5 m²  / (40 m²)

Legemidler
09.01.122
5,9 m²  / (3 m²)

Grupperom
15.03.006
undervisning
25,6 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.094
1,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.125
1,8 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.027
3 plasser
20,4 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.013
gjennomlysning
44,6 m²  / (50 m²)

Granskning
09.01.038
4 plasser
24,6 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.017
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

WC
09.01.084
2,2 m²  / (2 m²)

Trapperom
80.04.120
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.113
19,3 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.028
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.029
agv
23,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.018
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.019
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.020
19,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.105
23,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.106
97,5 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.107
62,0 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.102
71,9 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.098
42,6 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.034
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.698
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.491
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.065
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.606
VVS
26,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.910
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.791
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.599
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.313
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 17
80.05.312
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.053
2,0 m²  / (0 m²)

Pause
09.01.095
stort
41,7 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
15.03.023
tverrfaglig stort
24,8 m²  / (24 m²)

WC
04.01.175
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC
04.01.177
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.163
spesialrom ERCP
61,3 m²  / (60 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.164
spesialrom ERCP
60,4 m²  / (60 m²)

Manøverrom
04.01.170
13,9 m²  / (10 m²)

Manøverrom
04.01.171
13,9 m²  / (10 m²)

Observasjonsplass
04.01.271
2 plasser
33,5 m²  / (24 m²)Undersøkelse og behandling

04.01.187
16,0 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.167
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.168
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

WC
04.01.174
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Desinfeksjon
04.01.180
spesial uren sone
48,9 m²  / (40 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.242
spesialrom endoskopi
38,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.169
spesialrom endoskopi
32,6 m²  / (30 m²)

Isolat
04.01.245
luftsmitte undersøkelse bronkoskopi
30,8 m²  / (30 m²)

Pause
04.01.188
stort
41,5 m²  / (40 m²)

Sluse
04.01.270
luftsmitte
4,9 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.190
ytre sone
10,7 m²  / (6 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.183
indre sone
21,4 m²  / (22 m²)

Lager
04.01.181
forbruksvarer
21,8 m²  / (25 m²)

Venteplass
04.01.182
7,7 m²  / (10 m²)

Legemidler
04.01.240
3,2 m²  / (3 m²)

WC
04.01.186
2,2 m²  / (2 m²)

Kontor
04.01.191
2 personer
12,2 m²  / (12 m²)

Venteplass
04.01.243
16,2 m²  / (10 m²)

Observasjonsplass
04.01.257
6 plasser
92,4 m²  / (80 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.165
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

WC
04.01.173
HC
4,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.135
1,5 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.133
1,5 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.024
PNA
10,0 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.196
68,2 m²  / (0 m²)

WC
16.01.341
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.349
1 person
9,2 m²  / (9 m²)

WC
16.01.340
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.054
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.193
24,2 m²  / (0 m²)

WC
16.01.304
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Møte
16.01.262
22,7 m²  / (20 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.126
1,8 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.277
sitte
2,9 m²

Sjakt
93.03.693
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.227
24,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.217
108,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.100
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.031
3,1 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.050
3,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.045
23,1 m²  / (0 m²)

Kontor
16.01.244
6 personer
36,6 m²  / (36 m²)

Stillerom
16.01.182
5,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.168
4,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.169
1,7 m²  / (0 m²)

WC
16.01.289
2,8 m²  / (2 m²)

WC
04.01.176
HC
4,9 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.045
1,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.042
24,8 m²  / (0 m²)

Grupperom
16.01.358
undervisning
12,4 m²  / (16 m²)

WC
16.01.363
1,9 m²  / (2 m²)

WC
16.01.308
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.050
1,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.044
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.144
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.133
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.110
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.035
77,6 m²  / (0 m²)

Granskning
09.01.036
4 plasser
25,2 m²  / (24 m²)

Korridor
80.03.234
48,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.232
29,1 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.275
61,8 m²  / (0 m²)

WC
09.01.080
3,3 m²  / (2 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.102
3,7 m²  / (0 m²)

Heis 19
80.05.267
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.059
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.03.228
23,6 m²

Korridor
80.06.337
98,7 m²

Lager
09.01.127
væske
8,8 m²  / (6 m²)

Stillerom
04.01.277
lite
8,3 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.347
29,1 m²

Laboratorium
09.01.124
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.123
ultralyd
23,1 m²  / (24 m²)

Stillerom
04.01.278
lite
2,3 m²  / (2 m²)

Teknikk
09.01.126
gjennomlysning
6,3 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.125
gjennomlysning
9,3 m²  / (8 m²)

Stillerom
09.01.134
lite
8,5 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.135
lite
2,0 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.133
lite
3,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.136
6,6 m²  / (5 m²)

Lager
09.01.129
væske
6,1 m²  / (6 m²)

Oppstillingsplass
07.02.006
akuttutstyr
2,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
09.01.131
senger
3,4 m²  / (2 m²)

Lager
09.01.128
væske
4,7 m²  / (6 m²)

Kontor
16.01.139
6 personer
36,2 m²  / (36 m²)

Kontor
16.01.343
6 personer
38,8 m²  / (36 m²)

Korridor
80.06.103
64,4 m²

Korridor
80.03.236
24,6 m²

WC
15.03.025
1,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.209
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.210
VVS
5,3 m²

Grupperom
16.01.228
undervisning
18,6 m²  / (16 m²)

WC
09.01.077
HC
7,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.459
VVS
6,5 m²

Stillerom
16.01.179
5,8 m²  / (5 m²)

WC
09.01.083
5,3 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.556
sitte
1,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.115
2,0 m²

WC
16.01.287
1,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
16.01.178
5,1 m²  / (5 m²)

Grupperom
16.01.232
undervisning
13,9 m²  / (16 m²)

Korridor
80.03.240
84,9 m²

Granskning
09.01.041
4 plasser
25,2 m²  / (24 m²)

Omkledning
09.01.065
pasienter
1,9 m²  / (2 m²)

Samtale
04.01.184
14,9 m²  / (12 m²)

WC
04.01.282
1,3 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.138
1,5 m²

Kontor
16.01.348
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

IA
99.99.009
2,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
09.01.103
tverrfaglig
20,6 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.018
ultralyd
25,1 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.137
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.024
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.043
2,4 m²

WC
13.11.006
1,8 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.333
VVS
3,2 m²

Sjakt
93.03.350
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.305
VVS
2,4 m²

IA
99.99.106
3,0 m²

Nisje
80.06.555
sitte
1,5 m²

Undersøkelse
09.01.137
punksjonscytologi
11,7 m²

WC
13.01.032
1,5 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.122
7,9 m²

Korridor
80.06.383
15,7 m²

Korridor
80.06.373
31,6 m²

Korridor
80.06.372
55,2 m²

Kontor
09.01.117
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Laboratorium
09.01.008
MR
44,9 m²  / (40 m²)

Korridor
80.06.075
95,3 m²

Renhold
13.07.063
5,4 m²  / (4 m²)

Teknikk
09.01.049
MR
11,8 m²  / (10 m²)

Teknikk
09.01.052
MR
11,8 m²  / (10 m²)

Kontor
16.01.328
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.335
86,4 m²

Nisje
80.06.557
sitte
3,8 m²

Nisje
80.06.558
sitte
2,9 m²

Oppstilling senger
80.07.209
16,3 m²

Desinfeksjon
04.01.283
spesial ren sone
49,0 m²  / (40 m²)

Oppstillingsplass
07.02.005
akuttutstyr
1,1 m²  / (2 m²)

IA
99.99.017
6,7 m²

Forberedelse
09.01.055
bildediagnostikk
68,5 m²  / (40 m²)

Laboratorium
09.01.006
MR
42,5 m²  / (48 m²)

Forberedelse
09.01.059
anestesi
26,6 m²  / (25 m²)

Teknikk
09.01.043
CT
7,7 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.044
CT
7,5 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.045
CT
7,7 m²  / (8 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.097
1,8 m²

Venteplass
09.01.067
18,1 m²  / (20 m²)

IA
99.99.029
3,8 m²

IA
99.99.181
3,8 m²

IA
99.99.180
4,1 m²

WC
13.02.013
1,5 m²  / (2 m²)

IA
99.99.188
2,9 m²

Undersøkelse
09.01.138
punksjonscytologi
12,0 m²

Kontor
16.01.053
1 person
12,2 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.002
1 person
10,1 m²  / (9 m²)

Sjakt
93.03.363
VVS
7,1 m²

WC
09.01.088
2,0 m²  / (2 m²)

WC
09.01.072
HC
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
16.01.019
1 person
8,0 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.373
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.166
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

Nisje
80.06.553
sitte
1,8 m²

IA
99.99.168
3,5 m²

IA
99.99.163
2,8 m²

Korridor
80.06.069
6,7 m²

Korridor
80.06.371
45,6 m²

IA
99.99.169
2,7 m²

Forberedelse
09.01.056
bildediagnostikk
35,1 m²  / (30 m²)

IA
99.99.193
2,2 m²

IA
99.99.158
7,8 m²

Lager
04.01.255
utstyr
9,1 m²  / (30 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.047
1,6 m²

90
0

Forberedelse
09.01.057
bildediagnostikk
85,9 m²  / (30 m²)

Forrom
80.03.188
44,1 m²

IA
99.99.167
1,8 m²

Arbeidsrom
09.01.033
18,8 m²  / (24 m²)

IA
99.99.136
4,1 m²

Omkledning
09.01.130
pasienter HC
6,3 m²  / (5 m²)

Lager
09.01.108
utstyr
9,2 m²  / (20 m²)

Laboratorium
09.01.007
MR
38,9 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
09.01.101
tverrfaglig
18,0 m²  / (18 m²)

Lagerautomat
80.07.215
25,0 m²
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Hovedfunksjon

Bildediagnostikk

Ikke-medisinsk service

Intensiv

Kontorarbeidsplasser og møterom

Kommunikasjonsarealer

Laboratoriemedisin

Poliklinikk og dagbehandling

Midlertidig

UiO, forskning og undervisning

OUS, forskning og undervisning

Tekniske arealer VVS

Tekniske arealer El

Tekniske arealer IKT

Manøverrom
09.01.025
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Ekspedisjon
09.01.092
18,6 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.005
MR
39,9 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.019
3 plasser
18,2 m²  / (18 m²)

Forberedelse
09.01.055
bildediagnostikk
68,5 m²  / (40 m²)

Forberedelse
09.01.058
anestesi
27,8 m²  / (25 m²)

Granskning
09.01.034
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Venteplass
09.01.066
11,7 m²  / (20 m²)

Granskning
09.01.037
4 plasser
25,4 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.015
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.016
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

Kontor
09.01.113
2 personer
12,0 m²  / (12 m²)

Kontor
09.01.114
2 personer
12,5 m²  / (12 m²)

Pause
09.01.094
stort
46,8 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.098
demonstrasjon
38,5 m²  / (40 m²)

Møte
09.01.096
demonstrasjon
39,7 m²  / (40 m²)

Kontor
09.01.116
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Kontor
09.01.115
2 personer
12,1 m²  / (12 m²)

Arbeidsrom
09.01.104
tverrfaglig
18,6 m²  / (18 m²)

Granskning
09.01.042
4 plasser
25,1 m²  / (24 m²)

Granskning
09.01.039
4 plasser
23,7 m²  / (24 m²)

Lager
09.01.106
forbruksvarer
14,3 m²  / (15 m²)

Lager
09.01.105
rent
14,7 m²  / (15 m²)

Avfall
13.10.012
miljøstasjon
9,8 m²  / (10 m²)

UF-EL
94.02.032
8,3 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.033
9,1 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.035
7,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.038
8,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.686
VVS
21,1 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.687
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.688
VVS
14,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.689
VVS
12,5 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.690
VVS
14,0 m²  / (0 m²)

Heis 09
80.05.174
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Heis 10
80.05.173
Akutt
11,5 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.112
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 03
80.05.175
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Heis 15
80.05.176
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.692
VVS
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 13
80.05.169
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 14
80.05.170
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.114
19,3 m²  / (0 m²)

Heis 02
80.05.177
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Heis 01
80.05.178
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.115
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 07
80.05.171
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Heis 08
80.05.356
person og AGV
8,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.116
17,6 m²  / (0 m²)

Heis 04
80.05.179
seng
8,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.228
70,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.695
VVS
6,0 m²  / (0 m²)

Heis 06
80.05.181
person
7,8 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.117
17,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.696
VVS
6,6 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.118
17,6 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.021
4,1 m²  / (4 m²)

Arbeidsrom
09.01.099
tverrfaglig
18,4 m²  / (18 m²)

Desinfeksjon
09.01.112
8,7 m²  / (8 m²)

WC
09.01.074
HC
6,3 m²  / (5 m²)

WC
09.01.075
HC
5,4 m²  / (5 m²)

WC
09.01.076
HC
5,5 m²  / (5 m²)

WC
09.01.087
HC
5,3 m²  / (5 m²)

WC
09.01.089
1,7 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.685
VVS
4,7 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.065
18,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.035
VVS
7,3 m²  / (0 m²)

Avfall
13.10.035
miljøstasjon
10,3 m²  / (10 m²)

Heis 05
80.05.184
person
7,8 m²  / (0 m²)

Renhold
13.07.031
4,5 m²  / (4 m²)

Sjakt
93.03.699
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.896
VVS
6,7 m²  / (0 m²)

Grupperom
14.02.003
stort
24,6 m²  / (25 m²)

Grupperom
15.02.004
24,9 m²  / (25 m²)

Lager
09.01.109
utstyr
5,1 m²  / (20 m²)

Sjakt
93.03.800
VVS
12,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.585
VVS
9,3 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.028
4 plasser
24,2 m²  / (24 m²)

Teknikk
09.01.051
MR
14,6 m²  / (10 m²)

Laboratorium
09.01.009
MR
45,3 m²  / (40 m²)

Laboratorium
09.01.010
MR
41,7 m²  / (40 m²)

Manøverrom
09.01.022
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.023
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Manøverrom
09.01.026
3 plasser
18,1 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.002
CT
48,2 m²  / (48 m²)

Manøverrom
09.01.029
4 plasser
24,0 m²  / (24 m²)

Manøverrom
09.01.024
3 plasser
18,4 m²  / (18 m²)

Omkledning
09.01.064
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.062
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

WC
09.01.078
1,5 m²  / (2 m²)

Laboratorium
09.01.014
gjennomlysning
44,6 m²  / (50 m²)

Teknikk
09.01.050
MR
15,1 m²  / (10 m²)

Manøverrom
09.01.020
3 plasser
18,5 m²  / (18 m²)

WC
09.01.079
3,8 m²  / (2 m²)

Granskning
09.01.035
4 plasser
27,4 m²  / (24 m²)

Omkledning
09.01.060
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Omkledning
09.01.063
pasienter
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.068
17,0 m²  / (20 m²)

Lager
09.01.110
utstyr
14,5 m²  / (20 m²)

WC
09.01.086
HC
1,5 m²  / (5 m²)

WC
09.01.081
2,1 m²  / (2 m²)

Manøverrom
09.01.021
3 plasser
18,5 m²  / (18 m²)

Teknikk
09.01.047
MR
19,8 m²  / (10 m²)

WC
09.01.082
2,1 m²  / (2 m²)

WC
09.01.085
1,7 m²  / (2 m²)

Venteplass
09.01.070
19,6 m²  / (20 m²)

WC
09.01.090
1,9 m²  / (2 m²)

Verksted
13.03.030
medisinsk teknologi
27,9 m²  / (30 m²)

Heis 11
80.05.251
person
7,8 m²  / (0 m²)

Venteplass
09.01.069
6,8 m²  / (20 m²)

Granskning
09.01.040
4 plasser
27,9 m²  / (24 m²)

Korridor
80.06.087
58,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.517
VVS
6,3 m²  / (0 m²)

Legemidler
09.01.121
3,4 m²  / (3 m²)

Omkledning
09.01.061
pasienter
2,2 m²  / (2 m²)

WC
09.01.073
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Arbeidsrom
09.01.100
tverrfaglig
18,7 m²  / (18 m²)

Møte
09.01.097
demonstrasjon
42,5 m²  / (40 m²)

Legemidler
09.01.122
5,9 m²  / (3 m²)

Grupperom
15.03.006
undervisning
25,6 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.094
1,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.125
1,8 m²  / (0 m²)

Manøverrom
09.01.027
3 plasser
20,4 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.013
gjennomlysning
44,6 m²  / (50 m²)

Granskning
09.01.038
4 plasser
24,6 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.017
ultralyd
23,9 m²  / (24 m²)

WC
09.01.084
2,2 m²  / (2 m²)

Trapperom
80.04.120
19,3 m²  / (0 m²)

Trapperom
80.04.113
19,3 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.028
agv
25,1 m²  / (0 m²)

Oppstillingsplass
80.07.029
agv
23,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.018
17,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.019
23,4 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.020
19,3 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.105
23,8 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.106
97,5 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.107
62,0 m²  / (0 m²)

Forrom
80.03.102
71,9 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.098
42,6 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.034
6,0 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.698
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.491
VVS
12,6 m²  / (0 m²)

Sengeautomat
80.07.065
17,7 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.606
VVS
26,9 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.910
VVS
16,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.791
VVS
3,2 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.599
VVS
14,4 m²  / (0 m²)

Heis 12
80.05.313
person
7,8 m²  / (0 m²)

Heis 17
80.05.312
Akutt
12,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.053
2,0 m²  / (0 m²)

Pause
09.01.095
stort
41,7 m²  / (40 m²)

Arbeidsrom
15.03.023
tverrfaglig stort
24,8 m²  / (24 m²)

WC
04.01.175
HC
4,9 m²  / (5 m²)

WC
04.01.177
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.163
spesialrom ERCP
61,3 m²  / (60 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.164
spesialrom ERCP
60,4 m²  / (60 m²)

Manøverrom
04.01.170
13,9 m²  / (10 m²)

Manøverrom
04.01.171
13,9 m²  / (10 m²)

Observasjonsplass
04.01.271
2 plasser
33,5 m²  / (24 m²)Undersøkelse og behandling

04.01.187
16,0 m²  / (16 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.167
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.168
spesialrom endoskopi
30,7 m²  / (30 m²)

WC
04.01.174
HC
5,6 m²  / (5 m²)

Desinfeksjon
04.01.180
spesial uren sone
48,9 m²  / (40 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.242
spesialrom endoskopi
38,7 m²  / (30 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.169
spesialrom endoskopi
32,6 m²  / (30 m²)

Isolat
04.01.245
luftsmitte undersøkelse bronkoskopi
30,8 m²  / (30 m²)

Pause
04.01.188
stort
41,5 m²  / (40 m²)

Sluse
04.01.270
luftsmitte
4,9 m²  / (5 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.190
ytre sone
10,7 m²  / (6 m²)

Arbeidsstasjon
04.01.183
indre sone
21,4 m²  / (22 m²)

Lager
04.01.181
forbruksvarer
21,8 m²  / (25 m²)

Venteplass
04.01.182
7,7 m²  / (10 m²)

WC
04.01.186
2,2 m²  / (2 m²)

Kontor
04.01.191
2 personer
12,2 m²  / (12 m²)

Venteplass
04.01.243
16,2 m²  / (10 m²)

Observasjonsplass
04.01.257
6 plasser
92,4 m²  / (80 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.165
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

WC
04.01.173
HC
4,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.133
1,5 m²  / (0 m²)

Laboratorium
10.03.024
PNA
10,0 m²  / (6 m²)

Korridor
80.06.196
68,2 m²  / (0 m²)

WC
16.01.341
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.349
1 person
9,2 m²  / (9 m²)

WC
16.01.340
2,8 m²  / (2 m²)

Kontor
16.01.054
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.193
24,2 m²  / (0 m²)

WC
16.01.304
HC
5,4 m²  / (5 m²)

Møte
16.01.262
22,7 m²  / (20 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.126
1,8 m²  / (0 m²)

Nisje
80.06.277
sitte
2,9 m²

Sjakt
93.03.693
VVS
17,2 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.227
24,6 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.217
108,4 m²  / (0 m²)

Sjakt
93.03.100
VVS
4,0 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.031
3,1 m²  / (0 m²)

Nedkastsjakt
93.07.050
3,0 m²  / (0 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.045
23,1 m²  / (0 m²)

Kontor
16.01.244
6 personer
36,6 m²  / (36 m²)

Stillerom
16.01.182
5,9 m²  / (5 m²)

Rørpost
80.07.168
4,1 m²  / (0 m²)

Rørpost
80.07.169
1,7 m²  / (0 m²)

WC
16.01.289
2,8 m²  / (2 m²)

WC
04.01.176
HC
4,9 m²  / (5 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.045
1,4 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.042
24,8 m²  / (0 m²)

Grupperom
16.01.358
undervisning
12,4 m²  / (16 m²)

WC
16.01.363
1,9 m²  / (2 m²)

WC
16.01.308
1,9 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.050
1,8 m²  / (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.044
1,4 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.144
6,0 m²  / (0 m²)

UF-EL
94.02.133
6,0 m²  / (0 m²)

Sluse
80.06.110
heis
20,1 m²  / (0 m²)

Korridor
80.06.035
77,6 m²  / (0 m²)

Granskning
09.01.036
4 plasser
25,2 m²  / (24 m²)

Korridor
80.03.234
48,9 m²  / (0 m²)

Korridor
80.03.232
29,1 m²  / (0 m²)

Sluse brann
80.03.275
61,8 m²  / (0 m²)

WC
09.01.080
3,3 m²  / (2 m²)

Teknisk rom, KR, IKT
95.03.102
3,7 m²  / (0 m²)

Heis 19
80.05.267
seng og person
9,7 m²

Heis 18
80.05.059
seng og person
9,7 m²

Korridor
80.03.228
23,6 m²

Korridor
80.06.337
98,7 m²

Lager
09.01.127
væske
8,8 m²  / (6 m²)

Stillerom
04.01.277
lite
8,3 m²  / (2 m²)

Korridor
80.06.347
29,1 m²

Laboratorium
09.01.124
ultralyd
23,5 m²  / (24 m²)

Laboratorium
09.01.123
ultralyd
23,1 m²  / (24 m²)

Stillerom
04.01.278
lite
2,3 m²  / (2 m²)

Teknikk
09.01.126
gjennomlysning
6,3 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.125
gjennomlysning
9,3 m²  / (8 m²)

Stillerom
09.01.134
lite
8,5 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.135
lite
2,0 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.133
lite
3,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
09.01.136
6,6 m²  / (5 m²)

Lager
09.01.129
væske
6,1 m²  / (6 m²)

Oppstillingsplass
07.02.006
akuttutstyr
2,8 m²  / (2 m²)

Oppstillingsplass
09.01.131
senger
3,4 m²  / (2 m²)

Lager
09.01.128
væske
4,7 m²  / (6 m²)

Kontor
16.01.139
6 personer
36,2 m²  / (36 m²)

Kontor
16.01.343
6 personer
38,8 m²  / (36 m²)

Korridor
80.06.103
64,4 m²

Korridor
80.03.236
24,6 m²

WC
15.03.025
1,9 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.209
VVS
5,3 m²

Sjakt
93.03.210
VVS
5,3 m²

Grupperom
16.01.228
undervisning
18,6 m²  / (16 m²)

WC
09.01.077
HC
7,9 m²  / (5 m²)

Sjakt
93.03.459
VVS
6,5 m²

Stillerom
16.01.179
5,8 m²  / (5 m²)

WC
09.01.083
5,3 m²  / (2 m²)

Nisje
80.06.556
sitte
1,7 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.115
2,0 m²

WC
16.01.287
1,9 m²  / (2 m²)

Stillerom
16.01.178
5,1 m²  / (5 m²)

Grupperom
16.01.232
undervisning
13,9 m²  / (16 m²)

Korridor
80.03.240
84,9 m²

Granskning
09.01.041
4 plasser
25,2 m²  / (24 m²)

Omkledning
09.01.065
pasienter
1,9 m²  / (2 m²)

Forberedelse
09.01.059
anestesi
26,6 m²  / (25 m²)

Teknikk
09.01.043
CT
7,7 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.044
CT
7,5 m²  / (8 m²)

Teknikk
09.01.045
CT
7,7 m²  / (8 m²)

Samtale
04.01.184
14,9 m²  / (12 m²)

WC
04.01.282
1,3 m²  / (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.138
1,5 m²

Kontor
16.01.348
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

IA
99.99.009
2,4 m²  / (0 m²)

Arbeidsrom
09.01.103
tverrfaglig
20,6 m²  / (18 m²)

Laboratorium
09.01.018
ultralyd
25,1 m²  / (24 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.137
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.024
1,6 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.043
2,4 m²

WC
13.11.006
1,8 m²  / (2 m²)

Sjakt
93.03.333
VVS
3,2 m²

UF-EL Gr. 2
94.03.097
1,8 m²

Sjakt
93.03.350
VVS
5,7 m²

Sjakt
93.03.305
VVS
2,4 m²

IA
99.99.106
3,0 m²

Nisje
80.06.555
sitte
1,5 m²

Undersøkelse
09.01.137
punksjonscytologi
11,7 m²

WC
13.01.032
1,5 m²  / (2 m²)

UF-EL
94.02.122
7,9 m²

Korridor
80.06.383
15,7 m²

Korridor
80.06.373
31,6 m²

Korridor
80.06.372
55,2 m²

Kontor
09.01.117
2 personer
12,8 m²  / (12 m²)

Korridor
80.06.075
95,3 m²

Renhold
13.07.063
5,4 m²  / (4 m²)

Teknikk
09.01.049
MR
11,8 m²  / (10 m²)

Teknikk
09.01.052
MR
11,8 m²  / (10 m²)

Kontor
16.01.328
1 person
9,3 m²  / (9 m²)

Korridor
80.06.335
86,4 m²

Nisje
80.06.557
sitte
3,8 m²

Nisje
80.06.558
sitte
2,9 m²

Oppstilling senger
80.07.209
16,3 m²

Desinfeksjon
04.01.283
spesial ren sone
49,0 m²  / (40 m²)

Oppstillingsplass
07.02.005
akuttutstyr
1,1 m²  / (2 m²)

IA
99.99.017
6,7 m²

Venteplass
09.01.067
18,1 m²  / (20 m²)

IA
99.99.029
3,8 m²

IA
99.99.181
3,8 m²

IA
99.99.180
4,1 m²

WC
13.02.013
1,5 m²  / (2 m²)

IA
99.99.188
2,9 m²

Undersøkelse
09.01.138
punksjonscytologi
12,0 m²

Kontor
16.01.053
1 person
12,2 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.002
1 person
10,1 m²  / (9 m²)

Sjakt
93.03.363
VVS
7,1 m²

WC
09.01.088
2,0 m²  / (2 m²)

WC
09.01.072
HC
5,5 m²  / (5 m²)

Kontor
16.01.019
1 person
8,0 m²  / (9 m²)

Kontor
16.01.373
2 personer
12,3 m²  / (12 m²)

Undersøkelse og behandling
04.01.166
spesialrom endoskopi
23,4 m²  / (25 m²)

Nisje
80.06.553
sitte
1,8 m²

IA
99.99.168
3,5 m²

IA
99.99.163
2,8 m²

Korridor
80.06.069
6,7 m²

Korridor
80.06.371
45,6 m²

IA
99.99.169
2,7 m²

Forberedelse
09.01.056
bildediagnostikk
35,1 m²  / (30 m²)

IA
99.99.193
2,2 m²

IA
99.99.158
7,8 m²

Laboratorium
09.01.006
MR
42,5 m²  / (48 m²)

Laboratorium
09.01.008
MR
44,9 m²  / (40 m²)

21
00

1150

50
00

27
50

Lager
09.01.108
utstyr
9,2 m²  / (20 m²)

IA
99.99.136
4,1 m²

Omkledning
09.01.130
pasienter HC
6,3 m²  / (5 m²)

Forberedelse
09.01.057
bildediagnostikk
85,9 m²  / (30 m²)

Forrom
80.03.188
44,1 m²

Laboratorium
09.01.003
CT
48,6 m²  / (48 m²)

Laboratorium
09.01.001
CT
48,5 m²  / (48 m²)
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Laboratorium
09.01.003
CT
48,6 m² /  (48 m²)

Manøverrom
09.01.028
4 plasser
24,2 m² /  (24 m²)

VENTEPLASS SENG

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[061.003]
Modulbord

[GPZ.001.04]
Stol besøk

[062.015]
Sekkestativ

[FSA.012]
Skuffeseksjon
[FSH.003]
Underskap kasse-bakke
[042.001]
Varmeskap

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

[031.020]
Akuttvogn

[012.037]
Anestesiapparat

[061.003]
Modulbord

[FSA.012]
Skuffeseksjon
[FSH.003]

Underskap kasse-bakke
[FBA.041.36]
Benkeplate

høytrykkslaminat

[031.021]
Anestesivogn

[015.001.01.1]
Uttakssentral anestesi
en arm

[011.002]
CT Scanner

7320 150 4764

67
36

51
00

[FXB.003.01]
Knagg dobbel

Håndvask [UVZ.001]
Vanndispenser
[090.006.01.1]
Skjerm 40"

[011.025.02]
Kontrastinjektor takhengt

[017.001.02]
Pasientovervåking nivå 2
- medium

?

[011.026]
Konsoll

?

Takskinne U-form

[031.001]
Infusjonsstativ

[012.031]
Infusjonsrack
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[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FBC.003]
Arbeidsbenk på ben med
kum

[GPZ.004]
Arbeidsstol
[FBA.041.21]
Benkeplate
høytrykkslaminat
[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke
[042.001.01]
Varmeskap bordmodell

[062.015]
Sekkestativ

[062.015]
Sekkestativ

[FSH.003.02]
Underskap kasse-bakke
[FBA.041.19]
Benkeplate
høytrykkslaminat
[015.006.02]
Oppheng tak monitor

[031.021]
Anestesivogn

[011.005]
Gjennomlysning

[037.004.02]
Blyskjerm takhengt

[017.001]
Pasientovervåking nivå 1

[031.027.04]
Prosedyrevogn somatikk

[061.001]
Trillebord

[031.025]
Undersøkelse- og
behandlingsbenk

[031.001]
Infusjonsstativ

Laboratorium
09.01.013
gjennomlysning
44,6 m² /  (50 m²)

53
86

Manøverrom
09.01.019
3 plasser
18,2 m² /  (18 m²)

83221643400

[GBA.006.04]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GPZ.005]
Kontorstol

[GHA.001.03]
Hylleseksjon

Håndvask [037.003]
Stativ for blyfrakker
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Forberedelse
09.01.055
bildediagnostikk
68,9 m² /  (40 m²)

Laboratorium
09.01.008
MR
44,9 m² /  (40 m²)

Manøverrom
09.01.023
3 plasser
18,1 m² /  (18 m²)

Manøverrom
09.01.020
3 plasser
18,5 m² /  (18 m²)

Laboratorium
09.01.009
MR
45,3 m² /  (40 m²)

Forberedelse
09.01.058
anestesi
27,8 m² /  (25 m²)

IA
99.99.199
1,4 m² /

IA
99.99.211
1,4 m² /

Omkledning
09.01.065
pasienter
1,9 m² /  (2 m²)

WC
09.01.089
1,7 m² /  (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.053
1,6 m² /  (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.045
1,4 m² /  (0 m²)

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3
- avansert

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3
- avansert

[GPZ.001.09]
Stol besøk MR
kompatibel

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[042.001]
Varmeskap

[031.021]
Anestesivogn

[031.007]
Sykehusseng

[GPZ.006.01]
Lenestol ammestol
[GPZ.004]
Arbeidsstol

[KSA.001.02]
Takskinne vinkel

[061.001]
Trillebord

[061.003]
Modulbord

[KKD.001.03]
Sykeromskanal
[017.001.02]

Pasientovervåking nivå 2
- medium
[031.007]

Sykehusseng
[015.003.02]

Undersøkelseslampe
takmontert

[031.001]
Infusjonsstativ

[GPZ.006.01]
Lenestol ammestol

Håndvask

[FXB.002]
Stativ hansker

[GSA.001.02]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

[FBA.041.05]
Benkeplate
høytrykkslaminat
[042.001]
Varmeskap

[FBA.041.13]
Benkeplate
høytrykkslaminat
[FSH.003]
Underskap kasse-bakke
[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.021]
Anestesivogn
[062.015]
Sekkestativ

3010114051505160

5500

[012.037]
Anestesiapparat
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Arbeidsrom
09.01.033
18,8 m² /  (24 m²)

Forberedelse
09.01.056
bildediagnostikk
35,1 m² /  (30 m²)

Forberedelse
09.01.057
bildediagnostikk
85,9 m² /  (30 m²)

Laboratorium
09.01.005
MR
39,9 m² /  (40 m²)

Manøverrom
09.01.025
3 plasser
18,1 m² /  (18 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.094
1,8 m² /  (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.097
1,8 m² /

Manøverrom
09.01.022
3 plasser
18,1 m² /  (18 m²)

Laboratorium
09.01.007
MR
38,9 m² /  (40 m²)

WC
09.01.085
1,7 m² /  (2 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.126
1,8 m² /  (0 m²)

UF-EL Gr. 2
94.03.125
1,8 m² /  (0 m²)

[042.001]
Varmeskap

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[GPZ.001.09]
Stol besøk MR
kompatibel

[031.007]
Sykehusseng

[031.021]
Anestesivogn

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

Håndvask

[FSH.001]
Høyskap kasse-bakke

[FBA.041.14]
Benkeplate
høytrykkslaminat

[GBA.006.05]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GPZ.005]
Kontorstol

[KKD.001.03]
Sykeromskanal

[GPZ.001.09]
Stol besøk MR
kompatibel

[GPZ.001.09]
Stol besøk MR
kompatibel

[FSH.003.06]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

[EBB.102]
Innvendig Flytsparkel
med banebelegg

21325

11
00

42
00

53
00

[017.001.03]
Pasientovervåking nivå 3
- avansert

[EBB.102]
Innvendig Flytsparkel
med banebelegg

[012.037]
Anestesiapparat

[EBB.102]
Innvendig Flytsparkel
med banebelegg
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Venteplass
09.01.066
11,7 m² /  (20 m²)

Kontor
09.01.113
2 personer
12,0 m² /  (12 m²)

Ekspedisjon
09.01.092
18,6 m² /  (18 m²)

Korridor
80.06.337
98,7 m² /

Kontor
09.01.115
2 personer
12,1 m² /  (12 m²)

[GGB.011.01]
Skjermvegg

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[GHA.001.01]
Hylleseksjon uttrekkbart

[GPZ.005]
Kontorstol

[GPZ.001]
Stol

[FXB.003]
Knagg

[GBA.006.03]
Arbeidsbord hev/senk

[GPZ.005]
Kontorstol

23
50

7900

Dato:Mål:  1 : 50 16-11-2023
Rom 09.01.092 -  Ekspedisjon Bildediagnostikk
MR voksne

•

•

Implementerte endringer etter møte F2 og etterfølgende 
tilbakemeldinger fra Gruppe I:

I møte F2 ble det formulert ønske om rokade av rom rundt 
ekspedisjonsskranke og venteareal - nå implementert.

I tilegg er rom for Kontorarbeidsplass 2 personer, flyttet opp 
fra vestre side av CT-område i lamell J3, og inn ved siden av 
tidligere kontorarbeidsplass ved ekspedisjon. Her er 
tilstrekkelig dagslys for faste arbeidsplasser.

mm1048
Text Box
Planløsning ved møte F2:Kontor 2 personer ligger uten tilstrekkelig dagslys i J3.Ekspedisjonsskranke i J2 var nederst i området, Kontor 2 personer øverst og ventearealet utstrakt langs korridor. 
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Lager
09.01.109
utstyr
5,1 m² /  (20 m²)

[FBA.068.02]
PC hev/senk med lite
bord
[091.007]
PC standard
kontorløsning

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

19
50

2600
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Lager
09.01.110
utstyr
14,5 m² /  (20 m²)

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i
høyden på skinner

[GSA.001.01]
Høyskap på hjul
kasse-bakke

Sykeromskanal

5100

28
35
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[GPZ.004]
Arbeidsstol

[031.005.08]
Undersøkelse- og
behandlingsstol hvile

[GFA.005.03]
Kjøleskap medisin ca

200 cm

[FSA.069.01]
Høyskap låsbart

[GPZ.004]
Arbeidsstol

3389

21
00

Dato:Mål:  1 : 50 11/03/23
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Undersøkelse
09.01.137
punksjonscytologi
11,7 m² /

Håndvask

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul

[GFA.006]
Kjøleskap laboratorium

[GBA.006.12]
Arbeidsbord

[GPZ.005]
Kontorstol

[091.007]
PC standard
kontorløsning

[FAA.002.01]
Sikkerhetskabinett kl. 1

[031.043]
Arbeidsstol

arbeid/operatør

?

2600

44
90
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[FAA.002.01]
Sikkerhetskabinett kl. 1

[GBA.006.05]
Arbeidsbord hev/senk

[091.007]
PC standard
kontorløsning
[GPZ.005]
Kontorstol

[GFA.006]
Kjøleskap laboratorium

Håndvask

[062.015.02]
Sekkestativ 4 hjul

3150

39
00

Undersøkelse
09.01.138
punksjonscytologi
12,0 m² /

[FSH.003.06]
Underskap kasse-bakke
3 skuffer

Dato:Mål:  1 : 50 16-11-2023
Rom 09.01.138 -  Undersøkelse
Punksjonscytologi


	03001-F3-J0-I_a - Forside
	03001-F3-J0-I_b - Innhold
	03001-F3-J0-I_c - Oversikt av rom til medvirkning etasje 02
	03001-F3-J0-I_d - Funksjoner etasje 02
	Rom 09.01.003_a - Laboratorium - Plan
	Rom 09.01.003_b - Laboratorium - 3D
	Rom 09.01.013_a - Laboratorium - Plan
	Rom 09.01.013_b - Laboratorium - 3D
	Rom 09.01.055_a - Forberedelse - Plan
	Rom 09.01.055_b - Forberedelse - 3D
	Rom 09.01.056_a - Forberedelse - Plan
	Rom 09.01.056_b - Forberedelse - 3D
	Rom 09.01.092 - Ekspedisjon Bildediagnostikk
	Rom 09.01.109 - Lager
	Rom 09.01.110 - Lager
	Rom 09.01.122 - Legemidler - bytt funksjon til stikkerom
	Rom 09.01.137 - Undersøkelse
	Rom 09.01.138 - Undersøkelse
	09-01-037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2).pdf
	Sheets
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)


	09-01-037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2).pdf
	Sheets
	09.01.037_01 - Multifunksjonslab (side 1 av 2)
	09.01.037_02 - Multifunksjonslab (side 2 av 2)





