
Nye AkerDato:      16.11.23

NYE AKER 
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 3 

U - PCI OG PACEMAKER  



Nye AkerDato:      16.11.23

NYE AKER 
MEDVIRKNING FUNKSJONSPROSJEKT - MØTE 3 

I - PCI OG PACEMAKER 

Innholdfortegnelse  
Plantegning PCI og pacemaker plan 01, funksjonsfarger 

Romskjema:
09.02.007 Laboratorium, PCI
09.02.024 Laboratorium, pacemaker
09.02.026 Manøverrom, pacemaker
09.02.035 og 044 Lager, utstyr
09.02.038, 046 og 047 Kontor og arbeidsrom



09.02.024
Laboratorium, pacemaker

48.0 m²
(50.0 m²)

09.02.027
Manøverrom, 3 plasser

19.1 m²
(18.0 m²)

09.02.029
Teknikk
8.9 m²

(10.0 m²)

09.02.008
Lager, rent

17.1 m²
(15.0 m²)

09.02.036
Desinfeksjon

9.9 m²
(8.0 m²)

09.02.004
Kontor, 1 person

9.0 m²
(9.0 m²)

09.02.010
Manøverrom, 3 plasser

17.9 m²
(18.0 m²) 09.02.007

Laboratorium, PCI
48.2 m²

(50.0 m²)

09.02.005
Laboratorium, PCI

48.1 m²
(50.0 m²)

09.02.015
Teknikk, PCI

8.2 m²
(10.0 m²)

09.02.016
Teknikk, PCI

8.3 m²
(10.0 m²)

09.02.011
Manøverrom, 3 plasser

19.3 m²
(18.0 m²)

09.02.012
Manøverrom, 2 plasser

12.3 m²
(12.0 m²)

09.02.033
Forrom
5.6 m²

(4.0 m²)

09.02.006
Laboratorium, PCI

49.0 m²
(50.0 m²)

09.02.014
Teknikk, PCI

9.9 m²
(10.0 m²)

09.01.109
Legemidler

2.9 m²
(2.0 m²)

80.07.111
Rørpost
1.7 m²

80.05.005
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.006
Heis, Akutt

12.4 m²
(0.0 m²)

80.05.155
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

80.05.156
Heis, Seng

10.2 m²
(0.0 m²)

13.07.044
Renhold
4.2 m²

(4.0 m²)

13.10.014
Miljøstasjon, avfall

10.2 m²
(10.0 m²)

04.02.137
Observasjonsplass, 7 plasser

76.2 m²
(70.0 m²)04.02.128

Observasjonsplass, 7 plasser
72.3 m²

(74.0 m²)

04.01.230
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

04.01.229
WC, personal

2.2 m²
(2.0 m²)

80.05.054
Heis, ren

09.02.042
Oppstillingsplass, seng

94.03.016
UF-EL Gr.2

10.03.022
Laboratorium, PNA, lite 94.03.017

UF-EL Gr.2

09.02.041
Oppstillingsplass, seng 94.03.015

UF-EL Gr.2
09.02.037
Renhold
4.3 m²

(4.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

47.3 m²
(50.0 m²)

09.02.044
Lager, utstyr

7.6 m²
(7.0 m²)

09.02.028
Teknikk
10.1 m²

(10.0 m²)

09.02.026
Manøverrom,  2 plasser

12.7 m²
(12.0 m²)

09.02.049
Kontor, 1 person

6.2 m²
(6.0 m²)

09.02.019
WC, besøkende

6.1 m²
(5.0 m²)

09.02.035
Lager, utstyr

13.2 m²
(13.0 m²)

09.02.013
Pause
28.0 m²

(25.0 m²)

09.02.038
Arbeidsrom, tverrfaglig/team, stort

30.0 m²
(30.0 m²)

09.02.046
Kontor, 1 person

6.2 m²
(6.0 m²)

09.02.047
Kontor, 1 person

6.1 m²
(6.0 m²)

09.02.002
Arbeidsrom, anestesi

17.4 m²
(16.0 m²)

09.02.048
Oppstillingsplass, seng09.02.040

Lager, tøy

09.02.021
WC, personal

09.02.020
WC, personal

09.02.045
Nisje

09.02.034
Oppstillingsplass, akuttutstyr

09.02.043
Oppstillingsplass, seng

94.03.018
UF-EL Gr.2

93.03.068
Sjakt, VVS

93.03.067
Sjakt, VVS

93.03.247
Sjakt, VVS

93.03.066
Sjakt, VVS

94.03.014
UF-EL Gr.2

04.02.132
Tekjøkken, pasient

04.01.315
Stillerom, lite

80.05.048
Heis, Seng

80.05.212
Heis, Seng

04.01.102
Undersøkelse og behandling,

spesialrom ERCP
55.4 m²

(56.0 m²)

04.01.333
Teknikk, ERCP

4.0 m²
(4.0 m²)

04.01.089
Manøverrom, ERCP

12.5 m²
(12.0 m²)

Programmert areal (areal i parentes): Rommets planlagte areal slik det 
er programmert innenfor arealrammen for å ivareta rommet funksjon. 

Prosjektert areal (areal uten parentes): Rommets tegnede areal slik det 
er innplassert og tilpasset det enkelte bygg. Det prosjekterte arealet kan 
derfor avvike noe fra programmert areal, men skal fortsatt ivareta 
rommets funksjon. 
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Mål: As indicated

Dato:      16.11.23

M2-I09 -  FUNKSJONSFARGEPLAN 01 - PCI OG PACEMAKER

Nye Aker



09.02.007
Laboratorium, PCI

(50.0 m²)

09.02.010
Manøverrom, 3 plasser

(18.0 m²)

09.02.015
Teknikk, PCI

(10.0 m²)[012.028]
Defibrillator

[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[012.037]
Anestesiapparat

[015.005]
Operasjonsbord

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel[012.031]

Infusjonsrack

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[015.002.07]
Operasjonslampe, med monitorarm

[031.021]
Anestesivogn
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[011.004.01]
Intervensjon, perifer

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000 h=1200

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.01]
Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket[091.008]

Pakke, PC – Vegghengt

[090.006.01.2]
Skjerm, vegghengt, standard, 55"

[FSH.002.03]
Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør

[FSH.001.03]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, glassdør

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.007_01 -  Laboratorium, PCI (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      16.11.23



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.02.007_02 -  Laboratorium, PCI (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      13.11.23



09.02.024
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

09.02.029
Teknikk

(10.0 m²)

09.02.027
Manøverrom, 3 plasser

(18.0 m²)

94.03.018
UF-EL Gr.2 09.02.043

Oppstillingsplass, seng
(2.0 m²)

[FSH.001]
Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel

[FSH.003.02]
Underskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=900 tett dør
[FBA.041]
Benkeplate, hovedartikkel

[FSA.012]
Skuffeseksjon, fast, hovedartikkel

[062.015.04]
Sekkestativ, lukket

[017.001]
Pasientovervåking, nivå 1 - lett

[012.031]
Infusjonsrack

[015.001.01]
Uttakssentral, anestesi

[015.002.07]
Operasjonslampe, med monitorarm

[061.002]
Assistansebord, hydraulisk hev/senk

[011.004.01]
Intervensjon, perifer

[015.005]
Operasjonsbord

[037.004.02]
Blyskjerm, takhengt

[012.037]
Anestesiapparat

[012.028]
Defibrillator

[031.021]
Anestesivogn

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

[011.026]
Konsoll

[090.005.03]
Skjerm, PC, granskning

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[090.039]
Display, operasjon,  stor

[090.039]
Display, operasjon,  stor

[073.003]
Tralle, PC, hev-senk

[FTZ.001.04]
Speil veggfast, b=800 h=1000

[FSH.002.03]
Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455
h=580 glassdør

[GBA.006.01]
Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1000

09.02.024
Laboratorium,

pacemaker
(50.0 m²)

Manøverrom 
1 plass
12 kvm

Kontor 
1 person
6 kvm

40
0
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00

52
5

47
5

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: As indicated 09.02.024_1 -  Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)

Nye AkerDato:      16.11.23

Alternativ planløsning for manøverrom: 1 enekontor og 
manøverrom med enten 1 plass med 1600 mm 
arbeidsbord, eller 2 plasser med 1000 mm arbeidsbord. 
Hvis bredde på arbeidsbord reduseres så må man også 
redusere antall skjermer. 



FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål: 09.02.024_2 -  Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)

Nye AkerDato:      16.11.23



09.02.026
Manøverrom,  2 plasser

(12.0 m²)

09.02.049
Kontor, 1 person

(6.0 m²)

09.02.025
Laboratorium, pacemaker

(50.0 m²)

[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800 b=400 h=750

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.006.01]
Skjerm, vegghengt, standard

[011.026]
Konsoll

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.04]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1600

[037.003.1]
Stativ for blyfrakker, mobilt

[NYZ.006]
Håndvask, 600 x 500, lang hendel

[FTZ.001.04]
Speil veggfast, b=800 h=1000

[FSH.002.03]
Overskap, kasse-bakke, d=350 b=455 h=580 glassdør

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.026 -  Manøverrom

Nye AkerDato:      16.11.23

Planutsnitt 09.02.026 Manøverrom



09.02.044
Lager, utstyr

7.6 m²
(7.0 m²)

[FSH.001.01]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, tett dør

[KKD.001]
Sykeromskanal

09.02.035
Lager, utstyr

13.2 m²
(13.0 m²)

[KKD.001]
Sykeromskanal

[FSH.001.01]
Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457
h=2100, tett dør

[FHA.002]
Hylle vegghengt tre i høyden på
skinner, hovedartikkel

[GFA.005]
Kjøleskap, medisin

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.035 og 044 -  Lager utstyr

Nye AkerDato:      16.11.23

Planutsnitt 09.02.044 Lager, utstyr Planutsnitt 09.02.035 Lager utstyr



09.02.038
Arbeidsrom, tverrfaglig/team, stort

(30.0 m²)

09.02.047
Kontor, 1 person

(6.0 m²)

09.02.046
Kontor, 1 person

(6.0 m²)

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[GHA.001.01]
Hylleseksjon, kontor, uttrekkbar, d=800
b=400 h=750

[FBB.001]
Tavle, hovedartikkel

[GPZ.001.01]
Stol, møte

[GGB.011.01]
Skjermvegg, arbeidsbord b=830

[GBA.006.03]
Arbeidsbord  hev/senk d=800 b=1400

[090.005.01.1]
Skjerm, PC, standard, 24"

[GPZ.005]
Kontorstol, hovedartikkel

[090.006]
Skjerm, vegghengt

[GHA.001.03]
Hylleseksjon, kontor, d=400 b=1000
h=1200

FORELØPIG TEGNING
Avvik mellom utstyrslister og vist innredning forekommer

Grønn - unike rom

Gul - standardrom 
med avvik
Grå - standardrom, 
teknikkrom

Mål:  1 : 50 09.02.038, 046 og 047 -  Kontor og arbeidsrom

Nye AkerDato:      16.11.23

Planutsnitt 09.02.001 Arbeidsrom, tverrfaglig


	M3- U - FORSIDE - PCI OG PACEMAKER
	Sheets
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	M3 - U - INNHOLD - PCI OG PACEMAKER
	M3- U - FORSIDE - PCI OG PACEMAKER


	M3 - U - INNHOLD - PCI OG PACEMAKER
	Sheets
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	M3 - U - INNHOLD - PCI OG PACEMAKER
	M3- U - FORSIDE - PCI OG PACEMAKER


	Plantegning med funksjonsfarger - PCI og pacemaker
	Sheets
	M2-I09 - FUNKSJONSFARGEPLAN 01 - PCI OG PACEMAKER


	09-02-007_01 - Laboratorium, PCI (side 1 av 2)
	Sheets
	09.02.007_01 - Laboratorium, PCI (side 1 av 2)
	09.02.007_02 - Laboratorium, PCI (side 2 av 2)
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	09.02.024_2 - Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)
	09.02.026 - Manøverrom
	09.02.035 og 044 - Lager utstyr
	09.02.038, 046 og 047 - Kontor og arbeidsrom


	09-02-007_02 - Laboratorium, PCI (side 2 av 2)
	Sheets
	09.02.007_01 - Laboratorium, PCI (side 1 av 2)
	09.02.007_02 - Laboratorium, PCI (side 2 av 2)
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	09.02.024_2 - Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)
	09.02.026 - Manøverrom
	09.02.035 og 044 - Lager utstyr
	09.02.038, 046 og 047 - Kontor og arbeidsrom


	09-02-024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	Sheets
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	M3 - U - INNHOLD - PCI OG PACEMAKER
	M3- U - FORSIDE - PCI OG PACEMAKER


	09-02-024_2 - Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)
	Sheets
	09.02.007_01 - Laboratorium, PCI (side 1 av 2)
	09.02.007_02 - Laboratorium, PCI (side 2 av 2)
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	09.02.024_2 - Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)
	09.02.026 - Manøverrom
	09.02.035 og 044 - Lager utstyr
	09.02.038, 046 og 047 - Kontor og arbeidsrom


	09-02-026 - Manøverrom
	Sheets
	09.02.007_01 - Laboratorium, PCI (side 1 av 2)
	09.02.007_02 - Laboratorium, PCI (side 2 av 2)
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	09.02.024_2 - Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)
	09.02.026 - Manøverrom
	09.02.035 og 044 - Lager utstyr
	09.02.038, 046 og 047 - Kontor og arbeidsrom


	09-02-035 og 044 - Lager utstyr
	Sheets
	09.02.007_01 - Laboratorium, PCI (side 1 av 2)
	09.02.007_02 - Laboratorium, PCI (side 2 av 2)
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	09.02.024_2 - Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)
	09.02.026 - Manøverrom
	09.02.035 og 044 - Lager utstyr
	09.02.038, 046 og 047 - Kontor og arbeidsrom


	09-02-038, 046 og 047 - Kontor og arbeidsrom
	Sheets
	09.02.007_01 - Laboratorium, PCI (side 1 av 2)
	09.02.007_02 - Laboratorium, PCI (side 2 av 2)
	09.02.024_1 - Laboratorium, Pacemaker (side 1 av 2)
	09.02.024_2 - Laboratorium, Pacemaker (side 2 av 2)
	09.02.026 - Manøverrom
	09.02.035 og 044 - Lager utstyr
	09.02.038, 046 og 047 - Kontor og arbeidsrom



